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ケアフュージョン打診器 
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【禁忌・禁止】 

使用方法 

・ラテックスアレルギー反応を示す可能性のある患者には使用し

ないこと。[本製品のヘッド部分はラテックスを含む。] 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.形状 

代表的なものを例示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.原材料 

ステンレス鋼、天然ゴム 

クロムメッキ(一部の製品に使用) 

 

【使用目的又は効果】 

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製（通常、ステンレス製）

又は木製の器具をいう。反射を検査するため身体に力を伝達する

ために用いる。ハンドルは手のひらに適合するように設計され、

通常、丸く軸に向かって先細になり、この軸の先端にヘッドがあ

る。打診槌のヘッドは様々な形状のものがある。衝撃を吸収する

ために片端又は両端をゴム又はプラスチックの様々な形状の物質

に取り付けるハンマーヘッドもある。ヘッド全体がゴム又はプラ

スチック製のものもある。本品は神経学的検査に用いる。 

 

【使用方法等】 

1.使用前の点検 

使用する前に、外観に異常がないことを確認する。また、ハン

ドルを操作し、ヘッドの具合に異常がないか確認する。異常を

認めた場合は使用しないこと。 

2.使用方法 

手掌全体でハンドルを保持し、操作を行う。 

 

【使用上の注意】 

[重要な基本的注意] 

・使用前後に清拭による清掃を行うこと。 

・化学薬品と接触させないこと。 

・使用後は速やかに汚物を除去すること。この際、感染防止に努

めること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

・清拭後は十分に乾燥を行い、腐食を防ぐため保管期間の長短に

関わらず、必ず乾燥した状態で保管すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 ■製造販売業者 

  株式会社ジェイエスエス 

  大阪市中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751 

 

 ■外国製造業者 

＊＊ステリス社 

  (STERIS Corporation - St. Louis) 

  アメリカ 
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