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歯科材料（06）歯科用印象材料 

一般医療機器 歯科適合試験用材料 JMDN コード：70881000 

再使用禁止          パスカル ハイデントスティック 
 

 

【形状、構造及び原理等】 

1.外観 

 

 

 

 

 

2.原材料 

マーカー部：着色剤 

 

3.包装 

 100 本 / 箱 

 

【使用目的又は効果】 

義歯床を口腔内に装着する際、粘膜面又は支台歯への適合状態

を確認するために用いる。 

 

【使用方法等】 

1.患者の口腔内から義歯・装置を取り外す。 

2.先端部で口蓋部の発赤等のある部位にマーカーを付着させる。 

3.義歯・装置を口腔内に装着し、咬合させた後、外す。 

4.義歯・装置に付着したマーカー部分をバー等で調整研磨する。 

5.咬合状態を確認し、必要に応じて 1 から 4 を繰り返す。 

 

【使用上の注意】 

1.本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた場合には、使

用を中止し、医師の診断を受けさせること。 

2.本品は、印象面以外の口腔軟組織や皮膚に付着させないように

注意すること。また、目に入った場合には、すぐに大量の流

水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。 

3.使用後は必ず廃棄すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管する 

こと。 

 

[有効期限] 

本品包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使

用期限は自己認証[製造所データ]による。） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル 

住所：石川県能美市福島町に 152番地 

 

製造業者：Pascal Company Inc. （パスカル社） 

製造国：アメリカ合衆国 

【禁忌･禁止】 

  再使用禁止 


