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機械器具 (58) 整形用機械器具 

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001 

Ｇｅｏアングルドスクリュードライバー 

 

【禁忌・禁止】 

1. 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。 

2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。 

3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。 

 

 

**【形状・構造及び原理等】 

1) Angled Driver   

  

  

 
 

 
2) Driver Handle 

 
 

 
3) Torque Wrench 

 

 

(単品又はセットでの販売) 

 
 

**【使用目的又は効果】 

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手

動式で、非侵襲的に使用する器具も含む。本品は再使用

可能である。 

 
 
 
 
 
 

**【使用方法】 

〈使用前〉 

1. 使用前に、製品が正常で異物が付着していないことを

確認する。 

2. 本製品は非滅菌製品であるため、使用前に必ず滅菌す

る（滅菌条件：温度 121℃、時間：30 分、乾燥時間：30

分）。 

3. 使用前に、医療専門家が手順と製品について十分に理

解している必要がある。 

 

〈使用方法〉 

種類と寸法に応じて適切な器具を選択する。 

 
 

**【使用後の保管方法】 

1. 処置後に使用したすべての器具は、直ちに取り外し、

洗浄、乾燥させ、室温で保管する。 

2. 汚染の恐れのある場所に置かない。 

 
 

**【使用上の注意】 

1. 医療専門家のみが使用し、その他の用途を禁止する。 

2. 他の器具とは分けて、使用前に消毒する。 

3. 医療専門家が使用方法を理解した後で、処置を行う。 

4. 器具を滑らせて周囲の組織を傷つけないように注意

する。 

5. 外観に問題がある場合は、別の製品と交換する。床に

落とした場合は、外観に問題がないか注意深く確認する。 
 
 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

**製造販売業者 : 株式会社ジオメディ 

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目

38-28 ジオビル 

 TEL : 092-409-4050  

 FAX : 092-409-4051  

   

 外国製造業者 : GeoMedi Co., Ltd. (ジオメディ) 

 外国製造所国 : 大韓民国 

 
 
 
 
 
 


