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機械器具 55 医療用洗浄器 

一般医療機器 洗浄針 （JMDN：70459000） 

EQ-S チップ 
 

再使用禁止 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

・併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。 

 

【形状、構造及び原理等】 
 
 

 
部位 原材料 

ヘッド部分 ポリプロピレン(PP) 

ボディ部分 ポリエチレン(PE) 

 
本品は本体である歯科用根管洗浄器に取り付けて、振動によ

り根管の洗浄に使用する。 
 

【使用目的又は効果】 

本品は刃先を有しない針で、根管の洗浄に用いる器具である。 

 

【使用方法等】 
≪使用前の準備≫ 

1. 個別包装されている未使用の EQ-S チップを袋から取り出

し、専用の歯科用根管洗浄器本体のチップ装着部にセットす

る。 

≪操作方法≫ 

1. 通法に従って、根管拡大形成した根管内に洗浄液等で満

たす。 

2. 装着した EQ-S チップを根管内に挿入する。 

3. 本体の電源を入れる。 

4. 30～60 秒間、EQ-S チップを 2～3mm 上下運動させる。 

5. 本体の電源を切る。 

6. 根管内の洗浄液を吸引する。 

7. 根管内の洗浄液等を交換するごとに 2-6 の工程を繰り返し、

根管内を洗浄する。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

1) 歯科医師以外は使用しないこと。 

2) 本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。 

3) 単回使用とすること。 

4) 本製品と適合しない歯科用根管洗浄器には装着しないこ

と。 

 
 

 
 
 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
*製造販売業者 : 株式会社ジオメディ 
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル 
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051 

製造業者：META SYSTEMS CO., LTD. 

       (メタシステムズ) 

製造所国：大韓民国 ボディ部分 

ヘッド部分 


