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整形用器械器具 （58） 整形外科手術用器械器具 

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001 

DENTISサージカルキット 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

SAVE Crestal サイ

ナスキット 

サージカル SQ キッ

ト 

SQガイドキット 

 
  

SQ ミニガイドキット ミニキット s-Clean OneQ キット 

 
 

 

SAVE GBR キット シンプルガイドプラ

スキット 

SAVEサイナスキット 

 

 
 

ボーンプロファイラ

ーキット 

SQ サイナスガイド

キット 

ガイドホイールキット 

 

 
 

SAVE SEPTUM ド

リルキット 

SAVE RIDGE キッ

ト 

 

  
 

 

 

【使用目的又は効果】 

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、非侵

襲的に使用する器具も含む。本品は再使用可能である。 

 

【使用方法等】 

1. 適切な器具を使用する。 

2. 使用前に滅菌が完了していることを確認する。 

3. 通法に従い、適切に処置を行う。 

4. ツールの推奨使用回数は 50 回未満で、超過使用時に性能の

低下を招くことがあるので、必ず交換する。 

5. 手術後、30～40℃の蒸留水で 20 秒間、ブラシを使用して洗浄

し、血液や異物を洗い流す。これを 3回繰り返す。 

6. 送風機、ワイパー、布などで水気を取り除く。 

7. アルコール綿を使用して、器具の水垢を取り除く。 

8. オートクレーブにて 132℃4分間滅菌し、30分乾燥させる。 

9. 保管時は室温で保管する。 

 

【使用上の注意】 

1. 梱包を取り外す前に、製品の外観に欠陥がある場合は、製造

販売業者へ連絡すること。 

2. 緩みや異常が発生した場合は、使用を中止すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法：室温にて保存する。 

推奨使用回数：50回 

 

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

選任製造販売業者 : 株式会社ジオメディ 

連絡先 ： 092-409-4050 

外国製造業者 : Dentis Co., Ltd. (デンティス) 

外国製造業者国名 : 大韓民国 

 

【禁忌・禁止】 

1. 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。 

2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。 

3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。 


