
 
 
 

1/2 
 

取扱説明書を必ずご参照ください。 

2021 年7 月改訂（第3 版） 
2019 年1 月改訂（第2 版） 

医療機器認証番号  229ALBZX00014000 

機械器具 40 医療用のこぎり 
管理医療機器 単回使用手術用のこぎり （13448012） 

再使用禁止          メディコム J ブレード（滅菌） 

【禁忌・禁止】 

・ 再使用禁止 
・ 再滅菌禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

1．形状等 
モデル100 モデル200 
  

モデル400 モデル600 
  

モデル900  
  

2．原理 
   本品を対応する骨手術器械のハンドピースに装着し、ハンドピ

ースを作動させて振動または往復刃として使用する。 
3．原材料 
   ステンレス鋼 
 

【使用目的又は効果】 

医療用の単回使用手術用のこぎりとして用いること。 
 

【使用方法等】 

1．使用前 
・ 本品は滅菌済み製品であるので、開封後、直ちに使用でき

る。 
・ 本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で再使用

できない。 
・ 滅菌包装を開封する際には、包装材に破れやピンホール等

が無いことを確認し、万一、破損等を発見した場合には使

用しないこと。また、包装材に表示されている滅菌期限も

併せて確認する。 
2．使用時 

・ 本品を直接または専用のアタッチメントを介して適用す

る骨手術器械のハンドピースに装着し、患部の切断または

分離等を行う。 
3．使用後 

・ 本品をアタッチメントまたはハンドピースより取り外し、

医療廃棄物として適切に廃棄する。 
再滅菌または再使用しないこと。 

 

【使用上の注意】 

1．重要な基本的注意 
(1) 医師および手術スタッフは本品とともに使用する機器の

使用方法を十分に理解していること。 
(2) 本品使用時には以下の行為に注意すること。これらによ

り骨等の硬組織を切削している本品に過度の負荷をかけ

ることになり、破損するおそれがある。 
1) 切削時に、手術器械（ハンドピース）を不用意に持ち上

げる（または、押し下げる）ことにより、本品をたわま

せること。 
2) 本品が骨等の硬組織内にある状態で手術器械（ハンドピ

ース）を一時停止後そのまま再開すること。 
この場合、本品先端がグリップ（固定）された状態にあ

るためこのまま切削を再開すると、手術器械との接続部

に過度の負荷が加わるおそれがある。再開する前に、本

品をわずかに引き戻すことを推奨する。 
3) インプラントに接触した状態で切削を続けること。 

(3) 丁寧な取り扱いを心掛けるとともに、応力集中により破

損、変形等を来たすおそれがあるので、使用時に必要以

上の力を加えないこと。 
(4) 手術器械に装着し、異常なく使用できることを確認する

こと。 
(5) 臓器，神経，血管の近くで使用するときは特に注意する

こと。 
(6) 作動中の本品を金属等の硬い物質に接触させないこと。

本品が破損し、破片が手術部位に飛散するおそれがある。 
(7) 本品が破損した場合は、術後合併症がおこる可能性があ

るため、破片が体内に遺残しないようにすること。 
(8) 術中に切れが悪いと感じた際には、必要に応じて別のブ

レードと交換すること。適切な使用下においても、骨と

の接触や摩耗により刃先が摩耗する可能性がある。 
(9) 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びそ

の汚染が疑われる場合、破棄処分すること。 
2．不具合・有害事象 
（1）重大な不具合 

破損、変形、摩耗等の不具合が現れた場合、使用を中止し適切

な処置を行うこと。 
（2）重大な有害事象 

以下のような有害事象が現れた場合、症状に応じて適切な処置

を行うこと。 
・ 感染 
・ 壊死 
・ ハンドピースの過熱による火傷 
・ 神経、血管及び組織の損傷 
・ 体内遺残によるアレルギー、感染症等 
・ 金属への過敏反応 

なお、上記項目が、起こりうる不具合または有害事象の全てではな

い点に注意すること。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

1．保管方法 
保管方法：高温多湿を避けて室温にて保管すること。 
2．有効期間 
法定表示ラベルに表示している（自己認証による）。 
 

【保守・点検に係る事項】 

・ 本品使用前に、汚れ、傷、曲がり、刃先部等の異常がないか

点検すること。 
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取扱説明書を必ずご参照ください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

［製造販売業者］ 
  株式会社ジョイアップ 
  電話番号：092-473-1550 
 
［製造業者］ 
  イメディコム社（IMEDICOM Co., Ltd.） 大韓民国 
 
 
 


