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** 2023 年 11月改訂（第 5 版） 

* 2020 年 8 月改訂（第 4 版） 

医療機器認証番号：220AKBZX00081000

歯科材料 5 歯科用接着充填材料 

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 

JMDN コード：70836002 

 

トランスボンド TM LR 光重合接着材 
 

再使用禁止 

 

 【禁忌・禁止】 

1. 本材はメタクリレート系モノマーに敏感な患者には使用しな

いこと。 

2. トランスボンド TM LR 光重合接着材 カプセル及びブラシ

チップは再使用禁止。 

  

 【形状・構造及び原理等】 

1. 原材料：ビスフェノール A グリシジルジメタクリレート、ト

リエチレングリコールジメタクリエート、フィラー、その他 

2. 形状：下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 原理 

トランスボンド TM XT プライマーは粘性の低い前処理材をエ

ナメル質に塗布して、濡れ性の向上等の接着に適した状態に

改質するプライマー処理を行い、光照射すると、成分のモノ

マーが重合反応して、硬化する。 

トランスボンド TM LR 光重合接着材 カプセルはリンガル リ

テーナー用ワイヤーの接着に用いられ、光照射すると、成分

のモノマーが重合反応して、硬化する。 

ブラシ ホルダー並びにブラシ チップは塗布用に用い、ディ

スペンサー ガンはカプセルからペーストを押し出すのに用

いる。 

  

 【使用目的又は効果】 

本材は、歯列矯正治療においてリンガル リテーナー用ワイヤーを

歯面に直接接着させる為の材料である。 

  

 【使用方法等】 

1. 歯面を油分を含まない歯面研磨剤等で清掃する。 

2. 歯面を水洗後、エアーにて乾燥させる。 

3. ラバーダムやコットンロールなどを使用し、防湿する。 

4. 油分や水分が付着していないエアーシリンジで、歯面を完全に

乾燥させる。 

5. 適当なエッチング材を、添付文書に従って歯面に塗布する。 

6. 歯面を水洗後、エアーにて完全に乾燥させる。 

7. トランスボンド TM XT プライマーをボンディングを行う歯面

に均一に薄く塗布し、弱いエアーで乾燥させる。 

8. トランスボンド TM LR カプセルをディスペンサー ガンにセッ

トする。 

9. デンタルフロスを左右の側切歯と犬歯の間に通しワイヤーを

保持できるよう舌側にループを作り、事前に成形したリテー

ナー ワイヤーを所定の位置へセットする。 

10. ワイヤーの両端を十分にカバーするまで、接着材をボタン状に

盛り上げる。 

11. 両端の犬歯の接着材を、使用する照射器の使用説明書に従って

光を照射し重合させる。必要に応じて余剰接着材を除去する。 

  

 【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

1) 本材にはメタクリレート系モノマーが含まれており、アレ

ルギー反応を惹起する。目や皮膚に触れないようにするこ

と。また、本材を使用する際には、手袋を着用すること。な

お、一般的な手袋はアクリレート類の浸透が知られている

ため、本材が付着した場合はすぐに手袋を捨て、石鹸と水で

手を十分に洗い、その後新しい手袋を着用すること。 

2) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患

者には使用しないこと。 

3) 万一粘膜、皮膚に触れた場合は、触れた場所を石鹸と水で洗

うこと。もし痛みなどが続く場合には、医師の診断を受ける

こと。 

4) 本材を使用する際には、保護眼鏡などを着用すること。ま

た、患者に対しても保護眼鏡などで目に入らないように留

意すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水

でよく洗浄すること。もし痛みなどが続く場合には、眼科医

の診断を受けること。 

5) 本材はブラケットの接着に使用しないこと。 

6) トランスボンド TM LR 光重合接着材 カプセル及びブラシ 

チップは再使用禁止。 

2. その他の注意 

1) トランスボンド TM XT プライマー以外のプライマー材や

エッチング材を使用する場合は、添付文書の指示に従い使

用すること。 

2) 【保管方法及び有効期間等】に記載されていない保管方法

による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任と

なる。 

3) 【使用方法等】に記載されていない使い方による破損、欠

け、脱落、錆、曲がり等の不具合の発生は、全て術者の責任

となる。 

 

  

 【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

1) 歯科の従事者以外が触れないよう術者の責任のもとに適切

に保管・管理すること。 

2) 2℃～27℃で保管すること。 

3) 高温度又は直射日光にさらさないよう、火気厳禁の暗所に

保管すること。 

4) ユージノールを含有する製品と同一場所に保管しないこ

と。 

5) 開封前の本材は 4℃程度の冷蔵保存が望ましい。この場合、

使用前に本材を必ず 20℃～25℃の室温に戻してから使用す

ること。 
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2. 有効期間 

包装に記載。［自己認証（製造元データによる）］ 

 

  
** 
* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

* 

** 

 

 

** 

 

製造販売業者 

名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社 

TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター） 

 

外国製造所の国名及び製造業者の名称 

米国、スリーエム ヘルスケア ユーエス オプコ エルエルシー 

(3M Healthcare US Opco LLC) 

 

トランスボンドは 3M 社の商標です。 

  

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b67004f4e768456fe50cf52068fa87387800c4e144e0d5d4c51655b574f5330028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b67005c0f76845f7150cf89e367905ea6ff0c4e264e144e0d5d4c51655b57578b3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFcd5cc18c0020d574c0c1b3c40020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558ace00020ae00af340020ae30b2a5c7440020d3ecd568d558c9c00020c54aace000200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD <>
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /JPN <FEFF65875b5768216b63752853ca30730057006500627528306e0050004400464f5c62107528306e8a2d5b9a30673059>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


