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【禁忌･禁止】 

〔使用方法〕 

・ 再使用禁止［感染症や不具合の原因になる。］ 

・ 本品を曲げ、研磨、切削、打刻（刻印）等の二次的   

加工（改造）することは、破損の原因となるので絶対

に行わないこと。[不具合の原因となる。] 

 

【警告】 

〔使用方法〕 

・ドリルビット（フレキシブルドリル）での下穴作製

時には、途中で停止・再開することなく、一連の動作

により引き抜くまで正回転で行うこと。[ドリル先端が

破損することがある。] 

・ドリルビット（フレキシブルドリル）を使用中、ド

リルガイドとの軸がずれないようにすること。[ドリル

先端が破損することがある。] 
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【形状・構造及び原理等】 

構成品名・カタログ番号などについては直接の容器・被包に記

載している。 

 

形状 

1）ガイドワイヤー 

 

 

 

2）トレフィン ドリル 

 

 

 

3）ロッキングピン 

 

 

 

4）ドリルビット 

 

 

 

5）ダイレーター 

 
 

6）ドリルガイド 

 

 

 

 

7）オブチュレーター 

 

 

 

 

8）スリーブ 

 

原材料 

ニチノール又はステンレス鋼 

原理 

鏡視下における靱帯・腱手術等における切削、切除、切断、穿

孔等に用いる金属製の手術器械である。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は鏡視下手術用器械であり、靱帯・腱手術等を行う際に使用

する。 

 

【使用方法等】 

本品はディスポーザブル製品であるため、1回限りの使用で再

使用しないこと。 

本品は滅菌品である。使用前には必ず包装に傷、破れ等が無い

ことを確認すること。本品を使用直前に無菌的に取り出し使用

する。 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意（次の患者には慎重に使用すること。） 

材料に含まれている金属成分によるアレルギーがあると

確認された患者［本品の材質は金属アレルギーを起こす可

能性がある材料である。］ 

 

2.重要な基本的注意 

(1) 専門医の監視指導下でのみ使用すること｡ 

(2) 本品を使用する前に、本添付文書を熟読すること。 

(3) 本品は滅菌済製品であり、開封は使用直前に包装が破損

していないか確認を行うと同時に、無菌的に取り扱うこ

と。破損がある場合は使用しないこと。 

(4) 本品はディスポーザブルのため一回限りの使用で再滅

菌・再使用はしないこと。 

(5) 開封後未使用のものを再滅菌して使用しないこと。使用

しなかった場合でも廃棄すること。 

(6) 使用前に滅菌包装に記載されている使用期限を必ず確認

すること。 

(7) 使用前に、破損・変形が無いか、また適切に機能するか

どうかを確認すること。破損等が確認された場合は使用

しないこと。 

(8) 【使用目的又は効果】欄の記載内容以外の用途で使用し

ないこと。 

(9) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以

上の力を加えないこと。 

(10) ガイドワイヤーが、意図しない方向に進んで周囲の組織

内に進入しないように、X 線透視を用いて、ガイドワイ

ヤーの位置を頻繁にチェックすること。 

(11) 使用後は直ちに破損・折損がなかったかを点検すること。破

損等が見つかった場合は、破片が体内に遺残していない

か調べ、遺残していた場合は摘出等の適切な処置を行う

こと。 

(12) 本品の無菌性及び解剖学的損傷の回避に注意を払うこと。 

(13) 使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。 

 

3.不具合・有害事象 

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。 

(1)不具合 

・ 過大な力を加えたことによる製品の破損 

(2)有害事象 

・ 神経、血管及び組織の損傷 

・ 感染症や壊死 

・ 金属への過敏反応 
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【保管方法及び有効期間等】 

水濡れに注意し､直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

(製造販売業者) 

スミス・アンド・ネフュー株式会社 

電話番号：０３－５４０３－８６７１ 

(外国製造業者) 

Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, Mansfield MA 

United States 
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