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機械器具 65 歯科用充填器 

一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 

JMDNコード：38782000 

 

ピド・フォームクラウン 
再使用禁止 

 

  

 【禁忌・禁止】 

＜使用方法＞  

1. 再使用禁止 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 透明な歯牙形態のクラウンで上顎乳歯の中切歯、側切歯全 16形態 

 成分 

プラスチック 
 

  

 【使用目的又は効果】 

 本品の使用目的は、歯冠のコンポジットレジンによる築盛時に歯

牙形態用として用いるもので、コンポジット硬化後に除去するも

のである。 

  

 【使用方法等】 

 1. 適切なサイズを選んで、はさみで希望のサイズにカットしま

す。 

2. 修復する歯に試適します。 

3 探針でクラウンの切端に小さな穴をあけます。 

4. 修復歯にエッチングとボンディングをそれぞれの添付文書に

従って行います。 

5. クラウンの中にコンポジットレジンを入れます。気泡を防ぐた

めに、クラウンの切端にあけた穴からコンポジットレジンを少

し出してください。 

6. コンポジットを満たしたクラウンを修復歯にかぶせたら、すぐ

に指でしっかりと固定します。 

7. 探針か鋭いスケーラーですぐに余剰のセメントを除去します。 

8. 化学重合型のコンポジットレジンは、クラウンを除去する前に

硬化させます。光重合型のコンポジットレジンでは所定の光照

射後にクラウンを除去できます。 

9. コンポジットレジンが硬化した後、探針か鋭いスケーラーでク

ラウンを切断して、修復歯から除去します。 

10. エナメル質とコンポジットレジンのマージンを仕上げて、調整

を行います。 

《使用方法等に関連する使用上の注意》 

・使用する光重合型コンポジットレジンは硬化深度の大きい製品

をお勧めします。十分に硬化させるために、光を舌側、唇側の両

側から照射すること。 

・研磨には自社製のソフレックス 研磨ディスクをお勧めします。

歯間部、舌側も効率よく研磨できます。 

  

 【使用上の注意】 

 その他の注意 

1. 本品を高温または直射日光にさらさないこと。 

2.  本品の使用にあたっては、本品が患者の症例に適合するかどう

かを、歯科医師が判断すること。 

  

 
  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

 

 

製造販売業者 

名称：ソルベンタムイノベーション株式会社 

TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター） 

 

 

  

  

  

 

 


