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機械器具 58 整形用機械器具 

一般医療機器 歯科矯正用結さつ器 

JMDNコード：37413000 

 

ガリン ロック用レンチ 
 

 

 【禁忌・禁止】 

＜適用対象（患者）＞ 

1. ニッケル及びクロムに対し発疹や皮膚炎などの過敏症の既往

歴のある患者には使用しないこと。 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 原材料：ステンレススチール 

 形状：下図に示す。 

 

  

 【使用目的又は効果】 

 歯科矯正用の補助具（ガリン ロック）を、所定の位置に押し込む

ために用いる。 

  

 【使用方法等】 

 1. 使用前に滅菌済みであることを確認する。 

2. 本品をガリン ロックの六角ヘッドのロック ナットにあて、

ナットを締める。 

  

 【使用上の注意】 

 1. 重要な基本的注意 

1) 本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル及び

クロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者

には使用しないこと。 

2. その他の注意 

1) 未滅菌の状態で納品されるので、使用前に必ず滅菌するこ

と。 

2) 患者及び術者は、ともに保護メガネを装着すること。 

3) 使用前に必ず洗浄・滅菌【保守・点検に係る事項】を参照す

ること。 

4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥

しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。 

5) 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要

以上の力を加えないこと。 

6) 頻繁に使用する場合は、6ヶ月ごとに点検整備すること。 

7) 【保管方法及び有効期間等】に記載されていない保管方法

による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任と

なる。 

 

 

 

 【保管方法及び有効期間等】 

 保管方法 

 1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保

管期間の長短にかかわらず必ず乾燥後、乾いた場所に保管する

こと。 

2. 滅菌済みの本品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐ

ために清潔な場所に保管をすること。 

  

 【保守・点検に係る事項】 

 1. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検を

すること。 

2. 使用後は、直ちに洗浄液に浸漬して血液、体液、組織等の付着

物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。 

3. 汚染除去に用いる洗浄液は、pHが中性の洗剤もしくは溶液を、

適正な濃度で使用すること。 

〔洗浄〕 

4. 洗浄前に、余分な油分は使い捨てのペーパータオルでふき取る

こと。 

5. 洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用いてブラシをかけ、本品の表

面および接合部を十分行うこと。 

6. 洗浄後は清潔な流水で 1分間すすぎ洗いし、腐食防止のために、

直ちに乾燥すること。 

7. 乾燥させる場合は、120℃を超えないようにすること。 

8. 自動洗浄機を使用する場合は、医療機器等に適した洗浄機を使

用すること。 

9. 自動洗浄後、本品に損傷もしくは腐食がないか確認すること。 

〔滅菌〕 

10. 滅菌の際は、本品の先端部を保護しながら、滅菌用トレーの中

に入れること。 

11. 複数の本品を滅菌する場合には、損傷の原因になることもある

ので、互いに接触しないように注意すること。 

12. 高圧蒸気滅菌法で、121℃、20分間の処理をする。温度は 138℃

を超えないこと。 

13. 滅菌器メーカーの指示に従って、滅菌器内に本品を配置するこ

と。 
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