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機械器具 02 医療用照明器 

一般医療機器  診療用照明器   
12276000 

 診療用ライト DR-L1-C 
 

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。 
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【形状・構造及び原理等】                  

1.構成 

（１）ライトヘッド 

DR-L1 

ライトヘッド 

    
（２）アーム 

ライトシングル 

アーム 

 

 

2.寸法 

名称 寸法（単位：㎜） 

（１）ライトヘッド 

DR-L1 ライトヘッド  H：336 W：260 D：79 

（２）アーム 

ライトシングルアーム W1:700 W2：700 

（横：W、奥行：D、高さ：H） 

※ 数値は最大数値を表す。 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

本品は、診療用照明器で通常、軽傷、診療及び治療時に用い

る。 

【使用方法等】 

天井設置タイプ 

1. 電源（壁スイッチ）を ONにしてライトを点灯する。 

2. ライトヘッドを要求される位置に移動する。 

3. ライトヘッド横のスイッチボタンを押し、適切な照度を

選ぶ。 

4. ライトヘッドを下方向に下げると、アームを容易に下げ

ることができる。 

5. ライト使用後は、ライトヘッド横のスイッチボタンを押

し、消灯にして、ライトヘッドを適切な位置に戻す。 

6. 電源（壁スイッチ）を OFF にする。 

 

【使用上の注意】 

1. 取り扱い説明書をよく読み、理解してから使用すること。 

2. ライトヘッドに損傷などの異常がある際には、本品を使用

せず、修理を依頼すること。 

3. 清掃やメンテナンスをする際には、ライトヘッドの温度が

十分下がった事を確認してから行うこと。 

【保管方法及び使用期間等】 

高温、多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよ

い場所に保管すること。 

【保守・点検に係る事項】 

1. ヒューズ交換の際には必ず正規品で同じレート（アンペア）

の物と交換してください。 

2. 使用前点検を行い、各作動部やスイッチ等が正常に作動す

るか確認してください。 

3. 本品の設置は許可を受けた者、若しくは設置について十分

な経験があるものが行うこと。 

4. 部品の交換は許可された者意外は行わないこと。 

5. ライトヘッドにものを引っ掛けたりすると故障の原因をな

るので行わないこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者 第一照明株式会社 

住    所 〒174-0043東京都板橋区坂下 1-32-26 

Ｔ  Ｅ  Ｌ  03-3969-9221 

Ｆ  Ａ  Ｘ  03-3969-9269 

 

製 造 業 者  第一照明株式会社 

住     所  〒174-0043東京都板橋区坂下 1-32-26 

Ｔ  Ｅ  Ｌ  03-3969-9221 

Ｆ  Ａ  Ｘ  03-3969-9269 

 

 

【禁忌・禁止】 

・ 当社が指定した業者以外は、修理・設置を行わないこと。 

・ 本品の改造は行わないこと。 

・ 本品を清掃する際には、柔らかい布等で行い、アルコールやエタ

ノールを使用しないこと。 

 

 

 

【警告】 

・至近距離で光源部を直視しないこと。 

・ 酸素又は亜酸化ちっ素・可燃性麻酔ガスの近くで使用しない 

こと。 

・  

 

 


