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器 55 医療用洗浄器 

       一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000 

滅菌アメジストイヤーシリンジＺ 

再使用禁止 

 

 

 

 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

<容量>30mL・60mL・90mL 

本品は、ポリ塩化ビニルを使用している。 

 

【使用目的又は効果】 

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。

衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動

式である。 

 

【使用方法等】 

1.本体を握り、圧縮した後、解放することで本体の復

元力により膿、鼻汁、唾液、生理食塩液等を吸引す

る。 

2.本体内部に吸引物がある状態で、本体を握り、逆さ

にして圧縮することにより、吸引物の排出もしくは

目的部位の洗浄を行う。 

3.使用方法 

 本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに１回限

り使用する。 

4.使用後 

 血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄

物として処理する。 

 

 

 

 5.残品 

   滅菌袋から開封したものについては、使用した 

ものと見なし、再使用しない。 

 

【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

・使用に先立ち本添付文書を熟読し、その内容に従う

こと。 

・本品は医家向け医療機器のため、使用目的以外に使

用しないこと。 

2.その他の注意 

・使用前に包装及び内容物の破損がないことを確認す

ること。破損、汚損、水濡れ等の異常が見られる場

合は使用しないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔 

な場所に保管すること。 

2.滅菌の使用期限（保証期限）は 3 年（自己認証 

による）、使用期限は、ラベルに記載。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元  

大衛株式会社 

 TEL.06－6921－7373 

 

【禁忌・禁止】 

再使用禁止 

再滅菌禁止 

体内に留置しないこと 


