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**2016 年 6 月 （第 13 版）（新記載要領に基づく改定） 届出番号： 13B1X0013501GB27  
*2015 年 4 月 （第 12 版） 類別：機械器具 52 医療用拡張器 

 
一般医療機器 一般的名称：尿道用ブージー（14286000） 

 

コルマン氏前尿道ブージー 
 

 

【警告】 

使用上の注意 
・本品は、未滅菌品である。使用前に、適切な方法で洗

浄、消毒／滅菌を行ってから使用すること。［患者及

び使用者に及ぼすリスクが高くなる可能性がある。］

・無理な力での操作は行わないこと。［尿道損傷の恐れ

がある。］ 
**・使用前点検を必ず実施し、異常がある場合は、使用

しないこと。［適切な観察や処置ができない可能性が

ある。］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状 

 
挿入部：黄銅又はリン青銅、ニッケル・クロームメッキ 
 

仕様 
全長：215mm±10%（各番手共通） 
挿入部：下記最大径±15% 
単位 mm 
セット A 最大径 セット B 最大径 
Fr.16 5.30 Fr.5 1.60 
Fr.17 5.60 Fr.6 2.00 
Fr.18 6.00 Fr.7 2.30 
Fr.19 6.30 Fr.8 2.60 
Fr.20 6.60 Fr.9 3.00 
Fr.21 7.00 Fr.10 3.30 
Fr.22 7.30 Fr.11 3.60 
Fr.23 7.60 Fr.12 4.00 
Fr.24 8.00 Fr.13 4.30 
Fr.25 8.30 Fr.14 4.60 
Fr.26 8.60 Fr.15 5.00 
Fr.27 9.00   
Fr.28 9.30   
Fr.29 9.60   
Fr.30 10.00   

※梱包されている製品は、直接の被包に表示されている。 
 

作動・動作原理 
挿入部の外径によって尿道を拡張する。 
 

【使用目的又は効果】 

使用目的 
尿道狭窄の診断等に用いるものをいう。様々な径を有し、

円柱形状である。本品は再使用可能である。 
 

【使用方法等】 

使用方法 
**＜使用前の準備＞ 
1）【保守・点検に係る事項】に従い、使用前点検を行う。 
2）【保守・点検に係る事項】に従い、洗浄、消毒／滅菌

を行う。 
 
＜使用方法＞ 
1）適当な麻酔を用い、尿道注入による尿道粘膜麻酔を行

う。 
2）本品に、滑剤を充分に塗布する。 

3）必要な拡張が得られるまで、1Fr 上がりで本品を尿道

に挿入し拡張していく。 
 
**＜使用後＞ 
1）本品の洗浄、消毒／滅菌を行う。 
 

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 
・本品の破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上

の力（応力）を加えないこと。 
・併用する医療機器及び薬剤に関する指示は、その製造

先の「添付文書」等に従うこと。 
 

有害事象 
・尿道損傷による大量出血。 
 

その他の注意 
・廃棄時は、病院の規制又は、地域の法規制に従い廃棄

すること。感染廃棄物に該当するかは使用の状態によ

り判断すること。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 
**・【保守・点検に係る事項】及び付属の「取扱説明書」

に従い、本品の洗浄、消毒／滅菌を行う。 
**・洗浄後は、柔らかい布等で水分を充分に拭き取り、

よく乾燥させた状態で保管すること。 
・保管期間の長短に関わらず、腐食等を防ぐために洗浄

液や消毒液等に浸漬した状態での保管は行わないこと。 
・高温多湿、直射日光の当たる場所は避け、清潔な場所

に負荷のかからない状態で保管すること。 
 

耐用期間・使用期間 
使用開始後 1 年［自己認証（当社データによる）］ 
※ただしこれは、使用条件等により差異が生じる。 

【保守・点検に係る事項】 

洗浄・消毒・滅菌の方法 
・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選

択し、使用する洗剤の「添付文書」等に記載されてい

る適正な濃度で使用すること。 
・洗浄後は、洗剤の残留がないように充分にすすぎし、

仕上げすすぎには浄化水（濾過、蒸留、脱イオン水等）

を用いること。 
・充分に洗浄した後、以下の方法等を用いて消毒・滅菌

を行うこと。 
消毒・滅菌方法 条件等 

*ホルムアルデヒド消毒 
各製造業者の提供する添付

文書を参照してください。

オ ー ト ク レ ー ブ 滅 菌 
温度：134℃以下 
圧力：220kPa 以下 

・乾燥は、134℃以下で行うこと。 
・金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、本品の表面

が損傷するので使用しないこと。 
・強アルカリや強酸性の洗剤／消毒剤は、本品を腐食さ

せる原因になるので使用しないこと。 
・塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるの

で使用しないこと。 
・使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物

を除去し、職業感染防止のために洗浄、消毒／滅菌を

行うこと。 
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・洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォシャーディスインフ

ェクタ等）で洗浄する際は、破損防止のため、長時間

の洗浄や、医療機器同士の接触はさけること。 
 

使用者による保守点検事項 
・本品を正しく使用するために下記項目について使用前

点検を行うこと。 
項目 内容 

外観 

・表面に損傷がないこと。（傷、

変形等） 
・清浄な状態であること。 
・洗浄剤、消毒剤等の残留がない

こと。 
 

**業者による保守点検事項 
・使用前点検等で異常があった場合は、弊社へ点検又は

修理を依頼すること。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社武井医科光器製作所 
 
問い合わせ先：株式会社武井医科光器製作所 
       東京営業所 
       〒113-0034 
       TEL03-3255-0711 


