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【使用目的又は効果】 

コンバーｉに、眼科診療用顕微鏡を取付ける為の 

付属品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用方法等】 

1. 使用方法 

1） 顕微鏡取付支柱本体をコンバーｉの脚フレーム

に差込みネジ止めします。 

2） 顕微鏡取付支柱本体にフリーロックをネジ止め 

します。 

3） フリーロックの使い方はフリーロックの ONボ

タンを下に踏込むとロックされ、OFFレバーを

踏込むとロックが解除されます。 

※詳細はコンバーｉ取扱説明書を参照してください。 

2. 使用環境条件 

コンバーｉ添付文書を参照してください。 

 

【使用上の注意】 

顕微鏡取付時は、必ずキャスターがロックされている

ことを確認し、フリーロックをロックして下さい。 

［顕微鏡が落下し、ケガや思わぬ事故の原因になりま

す］ 

 

【保管方法及び有効期間等】 

コンバーｉ添付文書を参照してください。 

 

【保守・点検に係る事項】 

コンバーｉ添付文書を参照してください。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

タカノ株式会社  

 *TEL 0265-85-3150 

 

  販売業者： 
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機械器具 01 手術台及び治療台 

一般医療機器   眼科診療・処置用椅子   JMDNコード：15723000 

                   「コンバーｉ」の付属品 

顕微鏡取付支柱 

 

 

 付属品セット 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

【警告】 
＜使用方法＞ 

●本付属品には眼科診療用顕微鏡以外の物は使用しない

でください。［落下により破損やケガをする恐れがあり

ます］ 

 

●顕微鏡取付支柱に顕微鏡をセットする場合、必ずキャス

ターがロックされていることを確認し、顕微鏡取付支柱

のフリーロックをロックして下さい。 

 ［落下により破損やケガをする恐れがあります］ 

 
 

取扱説明書を必ずご参照ください。 


