
 取扱説明書は必ずお読み下さい 

  

⋆2024 年  4 月（第 2 版）           

2016 年 11 月（第 1 版）                         届出番号：27B2X00306K00012 

 

器 70 歯科用鋳造器 

一般医療機器 歯科技工用鋳造器関連器具 70754000 

自動遠心鋳造機 C500Ⅱ
 

【形状、構造及び原理等】 
 

 
 

⋆ 寸法(mm)：W560×H580×D280 

 原理：バネ動力により回転部を回転させることに

より遠心力を得て、その遠心力を用いて金

属を鋳込む。 

 

【使用目的又は効果】 

 歯科技工物を作成するために用いる。 

 

【使用方法等】 

1） スプリングの巻き方は、スプリング巻ハンド

ルを右方向（時計回り）に巻く。 

2） 必要回数巻けたら、本体左のストッパー棒を

手で引き上げ、スパーンを固定する。 

3） バランスは、リングの大きさによって異なり 

ます。エンゼル鋳造リングの場合は、バラン

サー右端をリングサイズの目盛りに合わせる。 

4） リングサイズに合った受皿をリング受皿掛け

にセットする。 

5） 一般鋳造（＃1～＃5）はルツボアダプター無

しで、大ルツボをセットする。 

6） 小ルツボを使用する時は、ルツボアダプター

（小ルツボ用）をセットする。 

7） 金属溶解後、ハンドルを持って少し手前（時

計回り）に引き、ストッパー棒を落下させる。 

8） 鋳造タイミングを見計らって、手を放すと急

回転しながら鋳造される。 

9） 鋳造後、回転しているスパーンが完全に止ま

るのを待って、リングを外す。 

 

【使用上の注意】 

 鋳造回転時、手やブローパイプにスパーンが当た 

 らないように気をつけること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

  万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご

連絡下さい。修理調整は全て製造販売業者に依頼

して頂き、使用者側では行わないで下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

  大榮歯科産業株式会社 

 電話：06－6441－3332 


