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医療機器届出番号：13B1X00101000040

ベノジェクトⅡ血沈システム
再使用禁止

一般医療機器 赤血球沈降速度測定装置 （JMDNコード：35488000）
機械器具 17 血液検査用器具

（血沈チューブ）

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*
＜構造図（代表図）＞

＜原理＞
本品は臨床検査において、WESTERGREN法の原理に基づき赤血球
沈降速度（赤沈）の測定に用いるものである。
*

【使用目的又は効果】
＜使用目的＞
本品は臨床検査において、赤血球沈降速度（赤沈）の測定に用いる。

【使用方法等】*
本品は、専用の真空採血管（販売名：ベノジェクトⅡ真空採血管（滅
菌品）医療機器認証番号：219ABBZX00032000 品種名：血沈
検査用）と併用して使用する。

*

専用の真空採血管（以下、真空採血管）で採血した血液をよく混
和し、シールゴムに本品の針部を穿刺する。

1.

本品のフィルター部側を血沈スタンドのコネクターに接続する。2.
血沈スタンドのプランジャーを最下端まで押し込み、約3秒間保
持し、そのままの状態で真空採血管を逆さに持ち上げる。

3.

採血管を逆さに保持したまま、プランジャーから手を離す。4.
血液が本品内に吸引され、フィルター部まで達したら、フィル
ター部下端を血沈スタンドの0点目盛に合わせ、本品を血沈スタ
ンドの溝にはめ込み固定する。

5.

そのまま静置し、WESTERGREN法に従い赤血球の沈降速度を測
定する。

6.

測定後、本品を血沈スタンドから外し、破棄する。7.
＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
真空採血管に本品の針部を穿刺する際は、シールゴム部の中心部に
垂直に穿刺し、刺通中に横方向の力を加えないこと。［穿刺部から
血液が漏れる可能性がある。］

【使用上の注意】*
＜重要な基本的注意＞
本品の構成品である血沈スタンド以外のものと組み合わせて使
用しないこと。

1.*

本品の先端は鋭利になっているので、針刺しに注意し慎重に取り
扱うこと。［感染の可能性がある。］

2.

本品を強く折り曲げたり、引っ張ったりしないこと。［測定値に
影響を与える可能性がある。］

3.

真空採血管のフィルム栓を開封してから使用する際は、「ベノ
ジェクトⅡ再栓キャップ（血沈システム用XX-VP05J01）」を用い
て、キャップをしてから使用すること。

4.

検査終了まで本品から真空採血管を外さないこと。［針部から血
液が漏れる可能性がある。］

5.

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
＜有効期間＞
使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：テルモ株式会社
電 話 番 号：0120-12-8195テルモ・コールセンター
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