
再使用禁止

機械器具　74　医薬品注入器

一般医療機器　調整用薬液注入コネクタ（JMDNコード：70396000）

操作アダプター操作アダプター

【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

【使用目的】

本品は血液バッグ等に接続し、薬液などの注入、排出を行うため

の器具である。

【使用方法等】

1.プロテクターを外し、用意した血液バッグ等を平置きにし、排

出口に本体を少しひねりながら、まっすぐ前進させ、いっぱい

の深さまで刺通する。

2.キャップを外し、金属針が接続されたシリンジ等を用いて、製

剤および薬液の注入、排出を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

（1）すべての操作は無菌的に行うこと。

（2）本体のプロテクターは回して外し、プロテクターに覆われた本

体部分には直接手を触れないこと。［針刺し、感染の可能性が

ある。］

（3）本体を使用する場合は以下の事項を順守すること。

1）血液バッグの排出口に少しひねりながら、まっすぐ刺通す

ること。また、同一箇所に繰り返し刺通しないこと。［製

剤及び薬液の漏れや、本体内にポリ塩化ビニル片が混入す

る可能性がある。］

2）血液バッグ等の排出口に対し斜めに刺したり、刺通中に横

方向の力を加えないこと。［本体に曲がりや破損が生じる

可能性がある。］

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

（1）使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、

定期的に確認すること。

（2）界面活性剤又はアルコール等を含む消毒剤を使用する場合は、

本体のひび割れについて注意すること。［薬液により本体にひ

び割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があ

る。］

（3）プロテクターに覆われた本体部分は接液部のため、接液部を汚

染させないこと。　

（4）リキャップする必要がある場合は、誤刺を防止するため、保護

具等を使用するか、プロテクターを手で持たずに台等に置い

て、プロテクターをまっすぐに被せること。［プロテクターを

傾けると、本体がプロテクターを突き抜ける可能性がある。］

（5）包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安

全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195　テルモ・コールセンター

TC_16300BZZ00070_501_02

医療機器届出番号　13B1X00101000051

N-MP-J 5

【禁忌・禁止】

再使用禁止、再滅菌禁止

＜血液・体液に接触する部分の原材料＞
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部品名 原材料

ゴムキャップ イソプレンゴム、シリコーン油

本体
アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン
共重合体
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2017年10月改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂）
2008年 4月作成

テルモはテルモ株式会社の登録商標です。

はテルモ株式会社の商標です。
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