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2019 年 02 月 08日改訂（第 5版） 

*2018 年 12 月 04 日改訂（第 4 版） 
 届出番号：13B2X00094000012 号 

機械器具（50）開創又は開孔用器具 

歯科用開口器 JMDNコード：70949000 

バイトエキスパンダー 

 
 

【形状・構造及び原理等】 

本製品は内部構造を持たない。 

材質は、ポリプロピレンおよびシリコンゴムである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     品名                包装 

○バイトエキスパンダー            １セット 

○バイトエキスパンダー 替えゴム       ２ヶ入 

 

 

〈原理等〉 

(1) 本品スプリング部は、バネ性である。 

(2) リトラクター部・バイトブロック部は接合部にてスプリング

部に連結させており、着脱可能である。 

(3) リトラクター部が各稼動部を中心として回転する。 

(4) 装着後、バイトブロック部により上下顎の開口状態が保持さ

れ、両端を連結しているスプリング部がリトラクター部を牽

引し、口唇が広げられる。 

 

 

【使用目的又は効果】 

歯科治療、口腔内写真撮影および口腔衛生指導等に使用する。口唇

に引っ掛けて牽引し開口状態を保持する機能と、上下顎間の挿入位

置に噛ませることにより開口状態を保持する機能を併せ持った器具

である。 

 

 

【使用方法等】 

〈使用方法〉 

(1) 本品は手指にて用いる。 

(2) 牽引したい口唇部位にあわせてリトラクター部・バイトブロ

ック部をスプリング部に連結する。 

(3) 上下顎間の挿入位置にバイトブロック部を噛ませる。 

(4) 反対側のリトラクター部を口唇に引っ掛け装着する。 

(5) その後通法に基づき治療、処置等を行う。 

 

 

*【使用上の注意】 

(1) 折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の

応力を加えないこと。 

(2) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。

（保守・点検に係る事項参照）また、次回使用時にも同様に

行うこと。（滅菌法：オートクレーブ滅菌、滅菌条件：121℃

20 分間、ただし、乾燥工程は避けること） 

(3) 必要以上の咬合圧を加えたことによりシリコンゴムが破損し

た場合は、誤飲等の原因となるので直ちに交換すること。（小

児等噛みすぎる可能性のある患者に使用する場合は注意する

こと） 

(4) バイトブロック部は健康な臼歯部分に使用し、嵌合位置に病

変・補綴物又は矯正用の装置等が有る場合は使用しないこと。 

(5) 本製品を装着した後に位置を調節したい場合は、必ず接合部

を親指と人差し指で挟んで行うこと。接合部を押さえずに動

かしたり、特にスプリングを手前に引っ張ると接合部が簡単

に外れる恐れがある。 

(6) バイトブロック部のシリコンゴムは消耗品であるため、痛み

がみられる場合は新しいものと交換すること。 

(7) 口の大きさによっては本品が装着できない場合もあるので、

無理に使用しないこと。 

(8) 本品の歯牙・口唇部への取付けは周辺歯肉等に十分配慮する

こと。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

(1) 水分・汚れ・薬液等が付着したまま保管しないこと。 

(2) 常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。 

 

*【保守・点検に係る事項】 

(1) 使用後は、付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥

しないうちに、直ちに洗浄もしくは滅菌を行うこと。 

(2) 長時間の薬液への浸漬は行わないこと。 
(3) 本品の消毒用薬液は次のものを推奨する。その際、使用方法

は各薬液の指示に従うこと。 

・ グルタラール製剤（例：デントハイド） 

・ グルコン酸クロルヘキシジン（例：ヒビテン） 

・ 塩化ベンゼトニウム液（例：ラスノンメディカル） 

・ 塩素系消毒液（例：インプロステリン） 

(4) 消毒・滅菌を行う際は、次のものを使用しないこと。 

・ ＥＯＧ滅菌、乾熱滅菌、ケミクレ－ブ 

・ シンナー、消毒用エタノ－ル系液等 
・ 殺菌灯 

・ 強アルカリ、強酸性洗剤、消毒剤 

・ 金属タワシ、クレンザー（磨き粉等） 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

株式会社デンテック 

〒174-0053 東京都板橋区清水町 ５３－５ 

TEL : 03-3964-2011 

FAX : 03-3962-5624 
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