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*2017 年 09 月 07 日改訂（第 3 版） 

2017 年 09 月 07日改訂（第 2版）（新記載要領に基づく改訂） 

 届出番号：13B2X00094000139 

 

 

機械器具(58) 整形用機械器具 

 歯科用インプラント手術器具 JMDN コード：70965001 

ドリルガイド 
 

 
【禁忌・禁止】 

<使用方法> 

(1) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わな
いこと。 

(2) 歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、落下させる等、

使用時に必要以上の力を加えないこと［折損・曲がりなどの
原因になり得る］。 

 

【形状・構造及び原理等】 
原材料：ステンレス鋼 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

<原理等> 
ガイドピンとドリルスリーブ（ドリル挿入穴）は平行に穴が空

いている。そのため、スリーブにドリルを挿入することでイン

プラント窩を平行に穿孔することができ、すべてのインプラン
トを平行に植立することができる 

 

【使用目的又は効果】 
歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式で、

再使用可能である。 

 
【使用方法等】 

<装着方法> 
・本体の装着用ネジ穴に、上側からドリルスリーブとガイドピ
ンを取り付ける。手術部位により左右どちらにも取り付け可
能。 

・ガイドピンは、下穴ドリル孔の穴サイズと深さにあわせて選
択する。 

穴サイズ（φ1.6、φ1.8、φ2.0、φ2.1） 

深さ （Ｓ・Ｌ） 

・ドリルスリーブは、使用するドリルサイズにあわせて選択す
る。（φ1.6、φ1.8、φ2.0、φ2.1、φ2.35） 

・ドリルスリーブφ2.35 については、より深い穿孔が必要な場
合に用いる。 

<使用方法> 
・本品は未滅菌のため、使用前に十分に洗浄の上、滅菌を行う
こと。 

・全てのドリリングは、十分な注水下で行うこと。 
(1) 植立位置をガイドドリル（若しくはラウンドバー）でマー

クする。 
(2) 穿孔の基準となるドリルにより、前歯部の最も作業しやす

い場所に、最適な角度と深さを確認しながら１本だけ穿孔
する。 

(3) 穴サイズに合わせたガイドピンを本体に取り付け、穿孔部
位に差し込み、軸とする。 
ドリルスリーブにドリルを貫通させ残りの植立位置を穿孔
する。 

 
(4) 穿孔深さは限られているため、深さ５mm～６mmのガイドホ

ールを作成する。ガイドホールの深さが足りない場合のみ

ドリルスリーブφ2.35を使用する。 
その後本品は使用せず、最適な深さまで穿孔する。 

(5) 最終ドリルまで通法により拡大する。 

 
【使用上の注意】 

 <使用注意> 

(1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従
うこと。 

(2) 本品は、使用目的に記載の用途以外は使用しないこと。 

(3) 使用前に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか確認すること。 
<重要な基本的注意> 

ドリルスリーブに、サイズの合わないドリルを無理に挿入しな

いこと。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

(1) 本品はステンレス製ですが、錆びる恐れがあるため水分が付
着したまま保管しないこと。 

(2) 本品は湿度が低く清潔な場所に保管すること。 

(3) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・
管理をすること。 

 

【保守・点検に係る事項】 
(1) 本品の消毒用薬液は、防錆効果のある次のものを推奨する。

その際、使用方法は各溶液の指示に従うこと。 
・グルタラール製剤（例：ハイドリッド） 
・グルコン酸クロルヘキシジン（例：ヒビテン）  
・界面活性剤系薬液（例：塩化ベンゼトニウム液、塩化ベ

ンザルニコウム液） 
(2) 次の成分を含む消毒用薬液は使用しないこと。 

・塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウム等） 
・過酸化物系薬液（オキシドール等） 
・強酸性水 

(3) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しない 
こと。 

(4) オートクレーブ滅菌の場合、機種・条件によっては滅菌バ
ッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その
際滅菌バッグと本品とが直接接していると錆が発生する
原因となるので、本品と滅菌バッグとが直接接触しないよ
うにして滅菌すること。 

(5) 錆びた本品は汚染を引き起こす可能性があるので、錆びて
いない製品と一緒に滅菌しないこと。 

(6)  滅菌後は錆がないか点検し、錆が認められた場合には新
しいものと交換すること。 

(7)  錆びるおそれがあるため次のことについて留意すること。 
・血液・骨が凝固付着したまま乾燥させないこと。 
・最終洗浄は精製水を使用すること。 
・湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライ 
 ヤーなどで強制的に乾燥させること。 
・汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。 
・オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使 
 用しないこと。 

(8) 本品使用後は、すぐに消毒用薬液（上記（1）、(2)参照）
又は消毒効果及び防錆効果のある洗浄剤に浸漬し、その後
超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、付着物を完全
に除去すること。  

(9) 使用前にアーム固定部がスムーズに動くことを確認する
こと。（ボルトにより調節することができる。） 

(10) アーム固定部の動きが固くなったときは、ハンドピース等
に使う歯科用オイルをさすこと。使用方法は、オイルメー
カーの指示に従うこと。 

 

ガイドピン 

(各サイズ Ｓ/Ｌ)  

φ1.6 φ1.8 

φ2.0 φ2.1 

ドリルスリーブ 

(ドリル挿入穴) 

φ1.6 φ1.8 

φ2.0 φ2.1 

φ2.35  

一般医療機器 

ガイドピン 

 

 ボルト 

ドリルスリーブ（ドリル挿入穴） 

 

 

ユーザーマニュアルを必ずご参照ください。 
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

１．製造販売業者 

株式会社デンテック 

〒174-0053 東京都板橋区清水町 ５３－５ 

TEL : 03-3964-2011 

FAX : 03-3962-5624 

 

２．販売業者 

*株式会社プラトンジャパン 
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル 

TEL : 042-734-8088 

FAX : 042-737-6708 
  


