
添付文書 

 

作 成 年 月 日 ： 2013 年 10 月 1 日 

改 定 年 月 日 ：  

 

【一般医療器】 類別：器 22 類別名称：検眼用器具 JMDN コード：34653000 

 一般的名称：検眼レンズ  クラス分類：Ⅰ 特定保守：非該当 

 

販売名：バゴリーニレンズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／１ 

製 造 販 売 届 出 番 号 ： 11B2X00040000425 

医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040 

〔禁忌・禁止〕 

本品を曲げ、等の二次的加工（改造）することは、折損等の原

因となるので絶対に行わないこと。 

〔使 用 目 的 、効能又は効果〕 

本器は、検眼（網膜対応異常検査）を行うために使用する器

具である。 

 

〔形 状 、 構 造 及 び 原 理 〕 

全長：183mm／レンズサイズ：38mm／重量：48g 

〔操作方法、又は使用方法〕 

1・検査を半暗室程度の明るさにする。 

2・被検者に本器をかざし、点光源を見てもらう。 

3・片眼をカバーして、片眼では光源を中心に 1 本の線状が見えることを 

確認してもらい、その方向を答えてもらう。 

4・もう一方の眼も同様に行う。 

5・この段階で正確な応答ができない場合、検査は不能となる。 

6・両眼を開放してどのように見えるかを尋ね、その見え方によって被検者 

の状態を判定する。 

 

〔使 用 上 の 注 意 〕 

・知識をもった医療従事者が使用すること。 

・使用前に破損や傷がないか確認すること。 

・破損や傷がある場合は直ちに使用を中止すること。 

・傾斜のある場所に置かないこと。 

〔貯 蔵 方 法 〕 

清掃 

・使用後は乾いた布でほこりを払うこと。 

・溶剤を使用して清掃する場合は、溶剤を本品に直接付けず、

柔らかい布やガーセに染み込ませて拭くこと。 

保管 

・直射日光や電球の光に当らない場所に保管すること。 

・水のかからない場所に保管すること。 

・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の 

生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。 

〔製 造 元 〕 

株式会社 テイエムアイ 

 
〔医 療 機 器 製 造 販 売 業 者 〕 

株式会社 テイエムアイ 

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10 

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913 

〔保 守 ・ 点 検 に 係 る 事 項 〕 

・使用前に破損や印刷面に傷がないか確認すること。 

・使用後は乾いた布でほこりを払うこと。 

・溶剤を使用して清掃する場合は、溶剤を本品に直接付けず、

柔らかい布やガーセに染み込ませて拭くこと。 

・使用後は直射日光や電球の光に当らない場所に保管する 

こと。 


