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【形状・構造等】 

 
 

 

 

 

ミリングユニット 

  電源 ＡＣ23０Ｖ、５０／６０Ｈｚ 

ファーネス 

  電源 ＡＣ23０Ｖ、５０／６０Ｈｚ 

サクション(バキューム) 

電源 ＡＣ23０Ｖ、５０／６０Ｈｚ 

     

【使用目的または効果】   

樹脂で製作した補綴物を、コピーミリングシステムで、 

ジルコニア等に置き換えることにより、歯科修復物の製

造を行う。 

 

【使用方法等】 

 ミリングユニットに専用の歯科技工用回転器具を装着し、

回転させて、研削し、歯科技工物（ジルコニア）を製作す

る。 

 

【使用上の注意】 

１．使用する回転器具は、メーカーが指定している回転 

速度以下でご使用ください。 

 ２．使用する回転器具は、曲がった物、錆びた物は使用 

しないでください。回転中に破損し、ケガをする恐 

れがあります。 

３．モーターハンドピースが回転している時にチャックの 

開閉を絶対に行わないでください。故障の原因となり 

ます。 

 

 

４．モーターハンドピースの回転が止まるほどの負荷を 

加えることをしないでください。故障の原因となりま 

す。 

 

【保守・点検に係わる事項】 

１．モーターハンドピースにオイルを注油しないでくださ 

い。故障の原因となります。 

２．エアーガンなどで、モーターハンドピースの内部・外 

部にエアーを強く吹きつけないで下さい。付着している 

切削粉等が内部に入りベアリングを短命にします。 

付着した切削粉等は、布・ブラシ等で拭き取ってくださ 

い。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 製造販売業者  デンタルエイド株式会社 

 ホームページ  http://www.dentalaid.co.jp 

 

 製造業者  Georg Schick Dental Gmbh(ドイツ) 


