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医療機器製造販売届出番号：13B3X10042GM1001

類別：器55 医療用洗浄器 一般的名称：鼻用洗浄器 (JMDN 41599000) 【クラスⅠ 一般医療機器】

販売名：ＴＭ鼻洗器
[個別の商品名は包装表示ラベル等でご確認下さい]

TM matsui 株式会社テーエム松井（耳鼻咽喉科医療器械）

添付文書（医薬品医療機器等法第63条2第1項）および 医療機器販売業者等における品質確保手順書（QMS省令第72の2条第2項2号）準拠

－この文書内容を無断で転載転用する事を禁止します－

【形状・構造及び原理】

・形状＝チューブと単球による構成品。

・構造原理＝２個の送水弁と単球による一方通行の送水。

・原材料＝ゴム、シリコン、ジュラコン、ステンレス。

【使用目的、効能又は効果】

・鼻腔内を洗浄するために生理食塩水などを送りこむ。洗浄により鼻

腔内を清潔にすることで、副鼻腔炎等の予防や術後治療に使用する。

【操作方法又は使用方法等】

・用途に応じた鼻先（オリーフ、洗浄管等）をチューブ先端に接続し、

送水用の単球を手動握力で握りと開きを繰り返して送水する。

【消毒滅菌方法】

・本製品は未滅菌なので使用前に洗浄、消毒、滅菌すること。必要に

応じて消毒レベルか滅菌レベルを選択すること。

・初回使用前の洗浄は器械表面、内部に付着している保護用油分や残

留粒子等を落とすために中性洗剤とスポンジを用い、入念に洗浄す

ること。すすぎは十分に行うこと。特に黒ゴム部はそれにより不安

定な成分が脱落します（洗浄水が黒くなることの予防）。

・使用後は中性の除菌洗剤とスポンジで水洗浄を行い、鼻先に付着し

た血液、粘液等をほとんど洗い流す。水道水を上記操作要領で送水

し、内部の食塩水を排除する。ゴム、シリコン、金属に対応する消

毒液に薬液取扱い説明書の指定時間浸漬する。短時間なら強酸性水

の浸漬も可能。

・「シリコン製鼻洗器」のみオートクレーブが可能。必ずシリコン球

とチューブ部分を分離して、オートクレーブ内部の金属部分に直接

触れないように、滅菌バッグかタオル等で包んで行って下さい。再

接続するときは消毒用アルコールを付けて濡らすと差し込みやすく

なります。オートクレーブは 120 度、2 気圧、20 分間程度が目安。

滅菌バッグに入れた状態で滅菌する事を推奨。滅菌工程に際しては

先端作用部位を開放して十分な滅菌効果が得られるようにすること。

・ゴム製「鼻洗器」(黒色)及び「瓶付鼻洗器」等はオートクレーブ不

可。薬液消毒を推奨。チューブやゴム球内部まで確実に消毒液を満

たすように注意して下さい。

・金属製のオリーフ（鼻先）はオートクレーブ、プラズマ滅菌、EOG

ガス滅菌が可能。

・プラズマ滅菌、ガス滅菌はいずれの素材の製品においても、製品寿

命が短くなる可能性があります。

・ご家庭等で個人が自分専用にお使いの場合は、水洗い程度で結構で

す。使用後は食器程度の清潔レベルでの洗浄を心がけてください。

【使用上の注意】

・再使用可。

・各使用素材（ゴム、シリコン）に対するアレルギー体質の方で、直

接素材に触れなくてもアレルギー症状が出てしまう場合は使用を中

止してください。

・洗浄液が非常に通りにくい鼻腔には無理やり送水しないで下さい。

・耳管開放症の疑いがある方は必ず医師にご相談の上ご使用下さい。

・使用する際、抗力により製品が破損或いは破壊するほどの入力を避

けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間（有効期限）等】

・薬液消毒後は良く内部の水を排出し、鼻先口を下側になるように吊

るして水を切って保管すること。

・高湿度の環境（風呂場や洗面所）に置き続けるとカビが生える原因

となるのでなるべく乾燥させた環境で保管して下さい。

・黒ゴム製の物は経年劣化により加水分解してゴムが溶けたり、表面

にひびが出現します。またシリコン製の物は経年劣化により突然、

亀裂が入る場合があります。それぞれあまりに長期間の使用は使用

中の突然の破損などの不意な事故につながりかねませんので使用開

始後２年を目処に買い替えをするように心がけて下さい。

【取扱い上の注意（および輸送、受渡時）】

・直射日光、湿気、埃、物理的衝撃を避けること。積重ねによる変形

に注意すること。

【保守、点検に係る事項】

・使用前、洗浄後に劣化部分や破損部分、破損しかけている部分がな

いかを点検し、もし異常を発見したらその製品は使用を止めること。

必要に応じて医療機器修理業者に修理を依頼するか廃棄して下さい。

・使用中違和感を感じたら破損の前兆と捉え使用を中止して下さい。

・噴水口を指で塞ぎゴム球部分を握ると、下部の吸い込み口から空気

が多少逆流（漏れ）しますが、乾燥による弁の目詰まりを予防する

ための仕様ですので問題ございません。

・黒ゴム球表面は使用開始初期のうちは性状が不安定なため、ゴム素

材の剥離脱落により、触れた水分が黒くなることがあります。

【免責事項】

・本製品の使用に伴う損失損害に対し補償等致しかねます。

【個別製品に関連するその他の情報】

・当社 WEB サイトの ＜カタログ＞ ページにてご覧ください。

www.tm-matsui.com

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■株式会社テーエム松井（発売元および問合せ先）

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-4-13 TEL 03-3831-3287

info@tm-matsui.com

【禁忌禁止】

・強酸性、強アルカリ性、塩素系の各溶液への浸漬。

・ゴム部分へのアルコールの付着（溶解の恐れ）。

・水分を付けた状態での放置（錆の発生）。

・医療機器修理業者以外による修理。

・改造。

【警告】

この製品は対人処置手術用医療機器です。使用

者は十分注意して、正しい使用目的においてのみ

お使い下さい。使用方法を誤ると人体に被害ある

いは人命に関わる事があります。鋭利な部分でケ

ガ等をしない様に取扱いには十分ご注意下さい。

鼻洗浄に際しては清潔な水（浄水器や煮沸等の処

理を施した水）をお使いください。

mailto:info@tm-matsui.com

