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歯科材料 09 歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科研削用ストリップ 35702000 

DB スライサー 

 
 

【形状・構造及び原理等】 

[形状] 

 

 

ストリップの両面には研削粒子がコーティングされており、研削

粒子の違いで、粒度 25、40、60㎛の 3種類がある。 

 

[原材料] 

本体：ステンレス 

ストリップ：ステンレス、カーボランダム 

 

[原理] 

ストリップにコーティングされた研削粒子等によって、歯牙又は

修復物表面等を研削・研磨する。 

 

【使用目的又は効果】 

歯牙又は修復物表面を研削・研磨することによって、調整、修正

を行う。 

 

【使用方法等】 

[使用方法] 

1. 切削量に応じて、適した厚み（25㎛・40㎛・60㎛）を選択

する。 

2. 専用の手持ちスティック、又は専用ハンドピースにセットし、

手持ちスティック、又はハンドピースを持ち、ストリップ部

を歯間部に挿入し、水平方向に往復させ、ストリップがスム

ーズになるまで研削する。 

※垂直方向に動かさないこと。 

 

[使用方法に関連する使用上の注意] 

1. 本品のストリップのエッジ部分は鋭利なため、手を切ったり、

口腔内などを傷つけたりしないよう、取扱いに注意すること。 

2. 歯牙等を切削する前に使用するストリップの粒度を確認し、

取り間違えのないようにすること。 

【使用上の注意】 

 [使用注意] 

1. ストリップ部を含む本体に劣化が見られた場合は、使用せず

に新しいものと交換して使用すること。 

2. 誤飲に注意すること。 

3. 歯肉及び口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用を

しないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

[保管方法] 

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管

理すること。 

2. 本品は、水分や腐食性薬剤及び直射日光、高温多湿を避けて

保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

[清掃、洗浄、滅菌条件等] 

1. 流水下でブラシ等を用いてストリップの汚れを除去する。 

2. 水分をふき取り、滅菌ポーチ等に入れ、オートクレーブ滅菌

（132℃、15分間）を行い、30分乾燥させる。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社 DentalBank 

住所：福岡県大野城市御笠川 2-8-9 

TEL：092-513-3280 

製造業者：Giko（Thailand）Co., Ltd. 

製造国：Thailand 
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