
【使用目的又は効果】
　・本品は、便通改善や栄養補給のため、経肛門的に薬液
　　等を注入するために使用する。

【使用方法等】
　１．使用前には、外筒と内筒を洗浄、滅菌する。
　２．汚染に注意しながら、外筒と内筒を組み合わせる。
　３．薬液の投与など使用目的に応じて使用する。
　４．使用後は内筒と外筒を外して汚れがこびり付かない
　　　うちに、消毒液等に浸漬する。
　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　・注射筒をスムーズに組み合わせるために、内筒をネジ
　　込むようにゆっくりと回しながら組み込むこと。
　・外筒の内外面に多数のキズが生じていたり、内筒、外
　　筒がスムーズに動かなくなってきた場合には、使用を
　　取りやめること。
　・輸送時の破損防止のため内筒と外筒の間にパッキンが
　　入っている。

【使用上の注意】
　＜重要な基本的注意＞
　・本品は未滅菌品なので、使用に際し必ず洗浄、滅菌す
　　ること。
　・本品はガラス製なので、過剰な負荷や、衝撃等を加え
　　ると破損するおそれがあるので、取り扱いには十分注
　　意すること。
　＜不具合・有害事象＞
　１）不具合
　　・本品の破損（取り扱い不備や洗浄時の衝撃等）
　　・筒先又は内筒よりの漏れ（過剰使用やキズ等）
　　・内筒の移動異常（洗浄不足等）
　　・本品のくもりや汚れ（洗浄不足等）
　２）有害事象
　　・感染（洗浄・滅菌の不備）

【保管方法及び有効期間等】
　＜保管方法＞
　・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い
　　場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
　＜有効期間＞
　・個包装に表示の製造年月より８年間［自己認証（自社デ
　　ータ）による］

【保守・点検に係る事項】
　・使用後は汚れの固着を防ぐ為に、速やかに消毒液等に
　　浸漬する。
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【形状・構造及び原理等】
　＜構造図（代表図）＞

　・硝子注射筒には、「インターチェンジャブル」と「普通
　　品」の２種類がある。

　・合い番号に　　と表示している「インターチェンジャ
　　ブル」は、同一品種のどの外筒と内筒とを組み合わせ
　　でも使用できる。
　　注）外筒、内筒に表示している４桁の数字は製造番号
　　　　なので、「合い番号」ではない。

　・３桁の英数字で表示された等しい「合い番号」で、同一
　　品種の外筒と内筒の組み合わせのみ使用することがで
　　きる。

○インターチェンジャブル

○普通品

外筒

内筒

筒先 目盛 合い番号 フランジ（つば）

合い番号先端 頭

B41

B41

合い番号

合い番号

mL

mL

【警告】
　・本品の再使用にあたっては、交差感染に十分注意
　　し確実な洗浄、乾燥及び高圧蒸気滅菌（オートク
　　レーブ滅菌）を実施すること。［感染のおそれがあ
　　る。］
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　・破損に注意して仮洗浄を行った後に、超音波洗浄等に
　　より異物を完全に除去して乾燥する。
　・無菌性を保持できる滅菌可能な包装容器（滅菌パック）
　　に入れてオートクレーブ滅菌を行う。
　・滅菌時に外筒と内筒を組み込んだ状態にて滅菌を行う
　　と、滅菌後に外筒と内筒が外れなくなる場合がある。
　 ［薬剤等の残査により外筒と内筒が固着する。］
　・洗浄、乾燥後に白点やくもりが生じる場合には、洗浄
　　条件もしくは洗浄水の水質に問題があるので確認する。
　 （最終洗浄水としては、蒸留水もしくは純水の使用が望
　　ましい。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
　製造販売業者　株式会社トップ（添付文書の請求先）　
　TEL 03-3882-3101
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