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再使用禁止

機械器具（74）医薬品注入器
管理医療機器　単回使用一般静脈用翼付針　70378000
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翼状針

2016

針管
翼

ステンレス
ポリ塩化ビニル

チューブ ポリ塩化ビニル
接続端子 ポリ塩化ビニル
ゴムキャップ 天然ゴム

（材質）

【禁忌・禁止】
　・再使用禁止
　・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴が
　　ある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止。
　・血管造影剤注入等の高圧注入ラインに使用しない
　　こと。［破損のおそれがある。］

針管 翼 チューブ 接続端子

ゴムキャップ

【形状・構造及び原理等】
　＜構造図（代表図）＞

　・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ
　　ス（２－エチルヘキシル））を使用している。

【使用目的又は効果】
　・本品は、静脈内注射針として使用する。

【使用方法等】
　１．開封口より開封し、汚染に十分注意しながら翼状針
　　　を包装内より取り出す。
　２．翼状針のゴムキャップより注射針を用いて内腔を薬
　　　液で満たす。（プライミング）
　３．針のプロテクターをまっすぐ引いて外す。
　４．穿刺部位を消毒し、翼をつまんで静脈穿刺する。
　５．針先が静脈内に入り血液が逆流するのを確かめる。
　６．この状態で、針を動かさないように指で押さえてか
　　　ら、穿刺部位、翼、チューブを絆創膏などで固定する。
　７．ゴムキャップより注射針を用いて、薬液投与ができる。
　＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
　・プロテクターを外す場合には、針先がプロテクターに
　　接触しないように注意すること。［針先が変形して、切
　　れ味が悪くなるおそれがある。］

　・プロテクターをかぶせる場合には、誤刺及びプロテク
　　ターからの針の飛び出しに注意して慎重に行うこと。
　［針刺し及び感染のおそれがある。］
　・針管には直接手を触れないように注意すること。［針刺
　　し及び感染のおそれがある。］
　・本品の引張強度は15N（1.5kgf）ですので、チューブ
　　に過剰な引張力のかかる使用方法はしないこと。また、
　　意識障害の患者には十分に注意して使用すること。［無
　　理な引張力や無意識の自己抜去によりチューブ破断の
　　おそれがある。］
　・本品には、40kPa（0.4kgf/f）以上の圧力が加わる使
　　用はしないこと。［ゴムキャップより漏れが生じるおそ
　　れがある。］
　・翼状針の固定が不十分な場合、針のズレや血管壁損傷
　　のおそれがある。
　・ゴム栓に穿刺する等、針管に過剰な負荷を加えないこ
　　と。［針管が曲がったり抜けたりするおそれがある。］
　・針先を固い物（ゴム栓、プラスチックボトル等）に刺し
　　て処分する場合は、翼後端より針管が飛び出し、指な
　　どを傷つけるおそれがあるので注意すること。
　・針管を曲げて使用しないこと。［針管が折れて体内に残
　　留するおそれがある。］　

【使用上の注意】
　＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞
　・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、
　　呼吸困難，喘息様症状，血圧低下，ショックなどのア
　　レルギー性症状をまれに起こすことがある。このよう
　　な症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適
　　切な処置を施すこと。
　・天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレル
　　ギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使
　　用に関しては注意すること。
　＜重要な基本的注意＞　
　・チューブを鉗子等でつまんだり、ハサミや刃物等で傷
　　つけないこと。［液漏れ、空気混入、チューブ破断のお
　　それがある。］
　＜不具合・有害事象＞
　１）その他の不具合
　　　汚染、包装の損傷、空気混入、漏れ、曲がり、外れ、
　　　緩み、穴、折れ、亀裂、切断、詰まり
　２）その他の有害事象
　　　疼痛、出血、感染、静脈炎、血管外漏出

プロテクター
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（静注針）



【保管方法及び有効期間等】
　＜保管方法＞
　・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い
　　場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
　＜有効期間＞
　・内箱の使用期限欄を参照のこと。［自己認証（自社データ）
　　による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
　製造販売業者　株式会社トップ（添付文書の請求先）　
　TEL 03-3882-3101
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