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【禁忌・禁止】 5. 使用後は、表面及び内部に付着している血液、薬品等が

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。 乾燥しないよう直ちに洗浄すること。

2. 本製品を加工、改良することは、製品の破損原因となりま

すので、絶対に行わないこと。 6. 異常に気づいた時は、直ちに使用を中止すること。

3. 破損・欠損・緩みのある器具は、使用しないこと。

4. 強アルカリ・強酸性の洗剤及び消毒剤は、器具を腐食さ 7. 本製品は、使用目的にあわせて繊細に作られているため、

せる可能性がありますので使用しないこと。 粗雑な取り扱いは製品の寿命を著しく低下させること

5. 本製品の使用にあたり、この添付文書を事前に十分理解 があります。

すること。

8. 本製品と電気メス等の併用使用は、感電、火傷の危険性

【形状・構造及び原理等】 がありますので避けて下さい。

1. 原理

生検標本を採取するために用いる中空の円筒型器具を言う。 9. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので

できるだけ使用を避けて下さい。　

2. 原材料/材質

針基：C2600（切削性黄銅棒）　 10. 性能が落ちた場合は、早めに新品と交換すること。

* 針基表面：スズコバルトメッキ

針管：SUS304（冷間圧延ステンレス鋼板） 11. 本製品は、金属製品であるため、度重なる使用による金属

疲労により破損することがあります。

3. 形状・構造

針基、針管、芯金による構造 【保管方法及び有効期間等】

1. 本製品は、高温多湿、直射日光を避けて清潔な場所に

貯蔵保管すること。

4. 種類 2. 本製品への硬いものへの接触、落下等の衝撃を避けて下

* 針基：ルアーロック基　　 さい。

* 規格：2.0×70ｍｍ　2.5×70ｍｍ　3.0×70ｍｍ　

* 3. 滅菌された状態で保管する場合は、滅菌の有効期限を

【使用目的又は効果】 管理してください。

本製品は、人体関節部に穿刺し関節鏡用を目的として使用する。

【保守・点検に係る事項】

【使用方法等】 1. 本製品は、日常点検し変形や傷がないか確認してください。

本製品は、針基にシリンジを確実に挿入し、使用する。

2. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、薬液等の汚物を

【使用上の注意】 除去し、二次感染防止のために洗浄・消毒すること。

** ＜重要な基本的注意＞

1. 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその感染が 3. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、

疑われる場合、並びにハイリスク手技に用いた場合には 適正な濃度で使用すること。

廃棄焼却し再使用禁止とする。

4. 洗剤の残留がないように十分すすぎをすること。

2. 本製品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄・滅菌すること。 仕上げすすぎには、蒸留水、脱イオン化水等を用いること。

3. 本製品を包装から取り出す際、及び使用中は先端に十分 5. 本製品の表面が破損する恐れがあるので、金属たわし、

注意して取り扱うこと。 研磨剤等の使用は避けること。

4. 本製品の使用前に、変形、傷等がないか不具合を確認の 6. 洗浄・消毒を行った後、滅菌処理を必ず行うこと。

上、使用すること。 滅菌は滅菌装置メーカー指定の方法にて行うこと。

不具合を発見した場合は使用しないこと。
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