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機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 
一般医療機器 骨盤画像診断・放射線治療用患者体位固定具（40901000） 

                  体幹部患者固定具 MEDTEC 
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 本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 

【形状、構造及び原理】  
本品は再使用可能な構成品と単回使用の構成品がある。 
構成品 本品は以下の種類がある。 
（1）ベリーボード 
コントゥーラベリーボード、プローンロックポジショニングクッシ

ョン 
（2）ヒップフィックス 
 ヒップフィックスベースプレート、ヒップフィックスサーモプラス 
チック 

（3）他の固定具 
 
1. ベリーボード 
・コントゥーラベリーボード 

    
[機能] 取り替え可能な3種類のパッド・インサートにより、患者 

の身体にあわせて固定することができる。 
型番 

MTBBCF  
 

「パッド・インサート」は３種類ある。   

 
・プローンロックポジショニングクッション 

         
[機能] 「コントローラ ベリーボード」とともに使用可能である。

中央部の穴は患者の視界を確保する。 
型番 型番 型番 

MTPLC01 MTPELVX004 MTPELVX005 
 

型番20BBA11 コントローラ ベリーボード ペルビック バッド 

 
 
 
 

2. ヒップフィックス 
[機能]「ヒップフィックスベースプレート」と「ヒップフィックス

サーモプラスチック」との組合せにより患者の臀部及び骨盤部全体

を固定する。 
 
組合せ例 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・ヒップフィックスベースプレート 

 
型番 

MTPLVC04MR 
 
・ヒップフィックスサーモプラスチック 

 
通常の孔タイプ              強度変調放射線治療（IMRT） 

（全体に孔があるもの）          用に強化された孔タイプ 
 

型番 型番 型番 
20PLVCSUB8 MTHFI1822-2.4 MTPELVCX101S 
MTBBA02 MTHFIPLHA0203 MTPELVX101S 
MTBBA1522 MTHFX1822 MTPELVX102S 
MTBBA1522S MTHFX18222.4 MTPLC01 
MTBBAI1522 MTHFX18222.4S MTPLHA0102 
MTBBAI15222.4 MTHFX1822S MTPLHA0201 
MTBBAI15222.4S MTHFx18242.4S MTPLHA0202 
MTHF2436S MTHFX1824S MTPLHAI0203 
MTHFI1822 MTPBBC ― 
 
・グロインピース（Groin Piece） 

型番 
MTPLVCSUB8 

 
 
 
 

パッド・インサート 

ヒップフィックスサーモプラスチック ヒップフィックスベースプレート 

 

スライディング 
クランプ 

スケール（※） 

※スケールは、0～30㎝までの目盛り

が1㎝毎に印刷されている。 
 

インデクシンノッチ 

スライディングクランプ 
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本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 

3 他の固定具 
型番： 

型番 型番 型番 
MT-PBB01 MT-PELV-X-003 MT-PLVC-10 
MT-PELV-X-001 MT-PLHA-01 ― 
MT-PELV-X-002 MT-PLVC-00 ― 
製品の詳細は、弊社が提供するカタログを参照して下さ

い。  
 
【使用目的又は効果】  
 放射線治療のシミュレーション及び治療に患者の腹部及び骨盤部

（股関節、臀部周辺、前立腺）等、照射領域内に置くように設定さ
れた固定具である。 

 
【使用方法等】  
本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書 
（リファレンスガイド：REFERENCE GUIDE）をよくお読み下

さい。 
[使用方法等に関連する使用上の注意] 
ヒップフィックスから患者が降りる際に、スライドクランプを外側 
に移動させ、そして、スライドクランプ全体がタオル等で覆われて 
いることを確認すること。また、患者が降りる際に、スライドクラ 
ンプ部のタオル等が引きずられないように注意してください。 
[スライドクランプがタオル等で覆われていないと、患者がヒップ

フィックスから降りる際に、スライドクランプで患者の皮膚に傷を

負う恐れがあるため。] 
 
ヒップフィックスのサーモプラスチック軟化条件：75℃の温水に、

7～9分間加熱する。 
 
ヒップフィックス 
・Lokバーピン上に骨盤ボートを配置する。 
・暖められたヒップフィックスサーモプラスチックを、治療部位に配

置する。そして、ヒップフィックスサーモプラスチックを、骨盤ボ

ードへ引っ張ります。 
・ヒップフィックスサーモプラスチックをインデクシンノッチに挿入

する。 
・スライディングクランプが固定されていることを確認する。 
・治療部位を形に合わせて、ヒップフィックスサーモプラスチックを

固定していきます。 
 
【使用上の注意】  
〔重要な基本的注意〕 

1. 本品（MTPLVC04MR）は、MR Safe であり、  
一般的な MR 検査による影響はない。  
その他の構成品についてのお問い合わせは、弊社  
までご連絡下さい。  

2. 本品を使用する前に、次の事項に注意すること。  
①各構成品の点検を行ない正常に使用できることを

  確認すること。  
3.本品の使用中は次の事項に注意すること。  

①本品全般及び患者に異常のないことを絶えず監視
すること。  

②本品及び患者に異常が発見された場合は、患者に
安全な状態で本製品の使用を止める等適切な措置
を講ずること。  

4.本品を移動・回転する際には、次の事柄ついて注意をすること。 

①本品を使用中は常に患者の状況を監視すること。（姿勢や本品

との位置関係を含む）  
②本品を動作させる前には、患者が安全な位置にいることを確認

した上で、操作すること。  
③次に該当する患者の場合は、特に慎重な対応をすること。 

・医療従事者の指示した状態を維持できない患者 

・意識のない患者 

・身体に障がいのある患者  
・本品を使用する上で、医療従事者が慎重な対応が必要と判断

した患者 
 
 

【保管方法及び有効期間等】  
1. 本品の保管場所については次の事項に注意すること。 

①水のかからないこと。  
②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、

硫黄分を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れ 
がないこと。  

③傾斜、振動、衝撃等を避けること。  
④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管 
 しないこと。  

2. 使用期間 (耐用年数 )は、製品に添付されている製造業
者のリファレンスガイド (使用説明書 )に従って使用され
た場合、次の通りです。 [自己認証データ ] 
 
①次の種類の製品は、新品出荷後 3 年  
ヒップフィックスベースプレート (MTPLVC04MR) 
 
＊【保守・点検に係る事項】  
[重要な基本的注意 ] 
1. 暫く使用しなかった本品を使用する時は、必ず使用

前に点検してください。  
2. 清掃：必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、殺菌消

毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）

を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用さ

れる洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従っ

て下さい。）患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清

潔で柔らかい布又はワイフ等に、タンバク質分解酵素が含まれた

洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。

但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品(ト
ルエン、ラッカ等)が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用

しないこと。 
3. 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。 
 
＊,＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者： 

東洋メディック株式会社 

電話：03-6825-3003 
 
製造業者： 

Anholt Technologies dba Qfix and CQ medical 
（アメリカ） 

 
 


