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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ（JMDN：70259000）  

エアウェイ   

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

 ・意識が残っている患者には使用しないこと。 

[咽頭反射を誘発し、嘔吐や咽頭けいれんを起す原因となり

ます] 

 ・本品は１患者専用のディスポ－ザブル製品です。 

再使用はしないこと。 

 

**【形状・構造及び原理等】 

■形状 

 本品は未滅菌品です。 

 

■種類及び組成 

 ・バーマン型   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*【使用目的又は効果】 

■使用目的 

本品は気道確保のため短期的使用を目的とし、口腔内に挿入し

て使用します。 

 

【使用方法等】 

■使用方法 

 (1) 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がない

ことを確認してください。 

 

(2) 口腔内に異物がないことを確認してください。 

(3) 患者を仰向けに寝かせ正中線を正しく維持してください。

後頭部を肩より低く保たせるため、患者の背中の下にタオ

ル・上着・毛布等を入れてください。（図－１参照） 

 
(4) 患者に応じた大きさ(寸法)のエアウェイを選択してくだ

さい。エアウェイに人差し指を添え、舌根を持ち上げるよ

うにして静かに挿入します。 

エアウェイの末端が口先に僅かに残るまで挿入してくだ

さい。（図－２参照）          

 

(5) 使用後は廃棄し、再使用はしないでください。 

 

【使用上の注意】 

(1) エアウェイの挿入位置が適切でないと、舌根を下咽頭に押 

    し込み、気道閉塞を招く原因となるので注意してください。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

■保管環境 

 温度：－40℃～＋60℃ 

 ■使用期限 

  製造後 3 年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生し

た時点で廃棄してください） 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社 

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch 
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商品コード 呼び寸法 組  成 
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ポリエチレン樹脂 
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ＩＤ-３５１０６ ６０㎜ 

ＩＤ-３５１０７ ７０㎜ 

ＩＤ-３５１０８ ８０㎜ 

ＩＤ-３５１０９ ９０㎜ 

ＩＤ-３５１１０ １００㎜ 

エアウェイ 
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