
(2)押しつぶしたまま、排出口キャップを閉めます。押しつ

ぶしていた手をゆるめ、吸引を開始します。

(3)吸引が始まらない場合は、再度(1)、(2)の操作を行います。

3)排液方法

(1)排出口キャップを開けて、本品の中に空気を入れ全開に

します。

(2)目盛りで排液量を確認します。

(3)本品を傾けて、排出口より排出します（図4参照）。

4)継続吸引方法

(1)継続して使用する場合は2)吸引方法と3)排液方法を繰り

返します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1.接続するコネクタは、ＵＫドレーンカテーテル用のコネク

タ（バック用タイプ）、又は適合するサイズのコネクタを

使用してください。

2.断続的に空気を吸引する可能性のある部位にカテーテルを

留置する場合には本品を使用しないでください。［圧縮し

た本品が全開し、吸引できなくなります。］

3.本品にカテーテルを２本接続する場合は、閉じている吸引

口の先端部を切り取り、開口させてから接続してください。

4.排出口から排出する際に本品を繰り返し圧縮する場合は、

浅めにゆっくりと行ってください。

5.排出口に他の吸引器を接続して使用しないでください。

［逆流防止弁が閉塞し吸引不良による血腫形成や本品の低

圧が維持されないことによる留置部位での組織損傷のおそ

れがあります。］

6.本品の目盛は目安として使用してください。
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【警告】

 1.使用方法

1)エアリークや本品の全開／充満による不十分な吸引に注意

し、血腫の形成を防ぐこと。[血腫によるカテーテルの閉

塞や感染のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

 1.使用方法

1)再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

1)卵型排液バック

【使用目的又は効果】

本品は、カテーテルチューブに接続して術後体外に排出され

た血液、膿、滲出液等を貯留するために用いる排液バックで

あり、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1.使用方法

1)接続方法

(1)患者の体内に挿入したカテーテルにコネクタを接続しま

す（図1参照）。

(2)カテーテルに接続したコネクタを本品の吸引口に接続し

ます（図2参照）。

2)吸引方法

(1)排出口キャップを開けて、本品を手で押しつぶします

（図3参照）。
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【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

1)使用中は吸引口、又は排出口に対し過度な負荷をかけない

こと。［破損、接続部外れのおそれがある。］

2)吸引中はエアリークに注意すること。［カテーテル刺入部

や接続部からのエアリークにより、吸引不良のおそれがあ

る。］

3)使用中は本品の破損、接続部の緩み、排液漏れ、詰まり等

について定期的に確認すること。

4)本品はベッド上に置かず、吸引口を上にした状態で吊り下

げ袋に入れてベッドサイドに吊り下げるなど、患者と接触

しない位置に設置すること。[患者の下敷きによる圧迫、落

下による破損、コネクタ外れ、排液逆流のおそれがある。]

5)継続吸引する場合は本品内の汚染に十分注意し、必要に応じ

て交換を考慮すること。

6)本品は患者の留置部よりも低い位置に設置すること。[排液

逆流のおそれがある。]

2.不具合・有害事象

1)重大な不具合

(1)破損、接続不良による漏れ、吸引不良

(2)エアリーク［閉鎖性が維持されなかった場合、体外から

の空気の流入により本品が全開となり、吸引不良や本品

内の空気が逆流防止弁を越えて体内に流入し、逆行性汚

染のおそれがある。］

(3)本品の全開／充満［本品が排液で一杯になった状態で、

排液、再作動操作が行われないと、持続吸引効果が損な

われ、本品内の排液が逆流防止弁を越えて体内に流入し、

逆行性汚染のおそれがある。］

(4)逆流防止弁のつまり

2)重大な有害事象

(1)吸引不良による血腫形成等

(2)排液への接触による感染

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年［自己認証（自社データ）による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　*製造販売（お問い合わせ先）

　　ニプロ株式会社

　　　フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

　製造（輸入先）

　　フォーチュン　メディカル　インストルメント社

　　[Fortune Medical Instrument Corp.]

　　台湾

　　[Taiwan]
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