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取扱説明書を必ずご参照ください。

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

レーザの熱作用を利用して、網膜、虹彩、毛様体、または隅角

光凝固術による眼疾患の治療を行う。 

 

【使用方法等】 

1. 環境条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

2. 使用方法 

装置本体と外部機器（LAN ケーブル、USB バーコードリーダー

または磁気カードリーダー) を接続します。 

 

 【使用上の注意】 

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化

された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方

法について十分に理解すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 耐用期間 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

2. 保管の条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. 保守・点検 

装置本体取扱説明書、または電子化された添付文書を参照するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社ニデック 

電話番号  ：0533-67-6151（代） 
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機械器具 31 医療用焼灼器 
高度管理医療機器 眼科用レーザ光凝固装置（70634000） 

 

特定保守管理医療機器（設置管理医療機器） 
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