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取扱説明書を必ずご参照ください。

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

1. 使用目的 

パルスレーザの衝撃波による破壊作用または/および熱作用を利 

用して、後発白内障・緑内障等の眼疾患の治療または眼組織の切 

開に用いる。 

 

【使用方法等】 

1. 環境条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

2. 使用方法 

装置本体に取り付けて、照明光を患部に照射します。 

 

【使用上の注意】 

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化

された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方

法について十分に理解すること。 

 

1. 重要な基本的注意 

分割照明鏡筒使用時は、照明アームの角度により治療光が遮ら

れることがあります。このときは照明アームを使用可能な角度

（YAG：20°以上、SLT：6°以内 or 14°以上）まで右または左

に振ってください。[レーザを妨げると、予期した治療効果が得

られません。] 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 耐用期間 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

2. 保管の条件 

装置本体の仕様に準ずる。 

 

 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. 保守・点検 

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照する

こと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社ニデック 

電話番号  ：0533-67-6151（代） 
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機械器具 31 医療用焼灼器 
高度管理医療機器 眼科用パルスレーザ手術装置 (70635000) 

 

特定保守管理医療機器（設置管理医療機器）  

「眼科用ヤグレーザ手術装置 YC-200」の付属品 

分割照明鏡筒 

 

 


