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手首（骨の突起部分上）の周囲を計り、次頁にある表の「A.手首周囲」
に当てはめて適用サイズを決めてください。



有効

かった不快感、違和感が生じた場合は、ただちに使用を中止してくだ
さい。

前腕中央部（手首と肘関節の中間）及び上腕中央部（肘関節と脇の下
の中間）の周囲を計ります。①で選択した適用サイズにおける「B. 前
腕中央部周囲」及び「C. 上腕中央部周囲」の適用範囲を下表で確認
し、計測した値がいずれも適用範囲内に収まっていることを確認して
ください。
※①で選択したサイズに前腕及び上腕周囲が当てはまらない（手首の
サイズと前腕及び上腕のサイズが異なる）場合は、医師の指示に
従って、適用サイズを決めてください。
※前腕及び上腕周囲がどのサイズにも当てはまらない場合には、本品
は適用できません。

・本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合
にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

・ショック等末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に
血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるた
め、装着部位の血流に注意してください。

製造販売業者：日本シグマックス株式会社
連絡先　住所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿 6-8-1
　　　　電話：0800-222-6122
外国製造所国名：米国
外国製造業者：Carolon Company
　　　　　　　キャロロン

バンド部を持ち、スリーブを半分
くらいの長さまで折り返します。

折り返した部分に手を入れ、
スリーブを肘まで引き上げます。

折り返していた部分を脇の下まで
引き上げます。その際、バンド部分
が脇の下にくるように装着します。
その後、全体に均一にならし、局
所的なねじれやしわがないことを
確認してください。

神経麻痺等の知覚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、
適切な処置を行ってください。

ただちに

ただちに



有効

かった不快感、違和感が生じた場合は、ただちに使用を中止してくだ
さい。

前腕中央部（手首と肘関節の中間）及び上腕中央部（肘関節と脇の下
の中間）の周囲を計ります。①で選択した適用サイズにおける「B. 前
腕中央部周囲」及び「C. 上腕中央部周囲」の適用範囲を下表で確認
し、計測した値がいずれも適用範囲内に収まっていることを確認して
ください。
※①で選択したサイズに前腕及び上腕周囲が当てはまらない（手首の
サイズと前腕及び上腕のサイズが異なる）場合は、医師の指示に
従って、適用サイズを決めてください。
※前腕及び上腕周囲がどのサイズにも当てはまらない場合には、本品
は適用できません。

・本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合
にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

・ショック等末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に
血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるた
め、装着部位の血流に注意してください。

製造販売業者：日本シグマックス株式会社
連絡先　住所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿 6-8-1
　　　　電話：0800-222-6122
外国製造所国名：米国
外国製造業者：Carolon Company
　　　　　　　キャロロン

バンド部を持ち、スリーブを半分
くらいの長さまで折り返します。

折り返した部分に手を入れ、
スリーブを肘まで引き上げます。

折り返していた部分を脇の下まで
引き上げます。その際、バンド部分
が脇の下にくるように装着します。
その後、全体に均一にならし、局
所的なねじれやしわがないことを
確認してください。

神経麻痺等の知覚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、
適切な処置を行ってください。

ただちに

ただちに


