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医療機器承認番号 21000BZZ00218000 
 

 機械器具 7 内臓機能代用器  
⾼度管理医療機器 腹膜灌流用チューブセット 35000000 

（⾃動腹膜灌流装置用回路及び関連用具セット 70590000） 
（腹膜灌流用回路及び関連用具セット 70592000） 

 

「ＡＰＤ回路 ＰＤ－Ｍｉｎｉ」の付属品  

再使用禁止 ＡＰＤキャップ  
 

【禁忌・禁止】 
 再使用禁止 

 

  【形状・構造及び原理等】 
  〈構造図〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【使用目的又は効果】 
   ＡＰＤ回路 ＰＤ－Ｍｉｎｉの付属品であり、透析中の患者の一

時離脱の際、腹膜ラインコネクタを保護する目的で使用する。 

 

  【使用方法等】 
   1. 透析の一時停止 

   (1) 包装から本品を取り出し、ＡＰＤ装置を操作して一時停止さ

せる。 

   (2) 腹膜ラインと接続チューブのクランプを閉じる。 

   (3) 腹膜ラインコネクタから接続チューブを取り外し、接続チュ

ーブに保護キャップを確実に取り付ける。 

   (4) ＡＰＤキャップからカバーを取り外し、腹膜ラインコネクタ

に、ＡＰＤキャップを確実に取り付ける。 

 

   2. 透析の再開 

   (1) 腹膜ラインコネクタのＡＰＤキャップと、接続チューブの保

護キャップを外し、腹膜ラインコネクタと接続チューブを確

実に接続する。 

   (2) 腹膜ラインと接続チューブのクランプを開く。 

   (3) ＡＰＤ装置を操作して透析を再開する。 

 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 
   ＡＰＤキャップを腹膜ラインコネクタに取り付ける場合、ＡＰＤ

キャップを 90°回転させること。確実に取り付けられた場合は、

クリック感があるため、その感触を確かめること。[接続が不十分

な場合、外れが生じる。] 

 

  【使用上の注意】 
  〈重要な基本的注意〉 
   本品の内面を不潔にした場合は使用を中止し、新しい製品と交換

すること。 

 

  〈不具合・有害事象〉 
   その他の不具合 

     汚染 

 

 

 

  【保管方法及び有効期間等】 
  〈有効期間〉 
   使用期限：3年［自己認証(当社データ)による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

 

   問い合わせ先 

   TEL 0120-923-107 

ＡＰＤキャップ カバー


