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医療機器認証番号：21000BZY00668000 

機械器具 74 医薬品注入器 

管理医療機器 単回使用注射用針 30889000 

BD ハイポイントニードル 

再使用禁止 
 

 

 【禁忌・禁止】 

1. 再使用禁止 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 本品は、針管及び針基からなり、針基は注射筒等に接続出来るメス

ルアーテーパーを有する。 

  

 1. 組成 

 針管 ステンレス鋼 

針基 ポリプロピレン 

  

 2. 各部の名称 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 【使用目的又は効果】 

 本品は、主として注射、薬液投与、又は採液等に使用するため器具

である。 

  

 【使用方法等】 

 1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。 

 2. シールラベルを剥がす。 

 3. 本品を注射筒等にしっかりと取り付ける。 

 4. 穿刺部位を消毒する。 

 5. 針先を傷付けない様にニードルシールドを真っ直ぐに引いて取

り外す。 

 6. 穿刺部位に穿刺し、注射を行う。 

 7. 針を抜去後、必要な場合は、止血を行う。 

  

 〈使用方法に関連する使用上の注意〉 

 1）ニードルシールドを外すとき、針先がニードルシールドに触

れない様に注意すること。［針先が変形し、切れ味が悪くなる

可能性がある。］ 

 2）針管に直接手を触れないこと。［針刺し、感染の可能性があ

る。］ 

 3）あらかじめ接合部に緩みが無いことを確認してから使用する

こと。また、使用中は定期的に緩み、外れが無いことを確認

すること。 

 4）他の医療機器と接合する場合は以下の事項を遵守すること。 

 （1）過度な締め付けをしないこと。［針基が外れなくなる、又

は針基が破損する可能性がある。］ 

 （2）接合部分に薬液又は血液を付着させないこと。［接合部

の緩み等が生じる可能性がある。］ 

  

** 【使用上の注意】 

 〈重要な基本的注意〉 

 1）シールラベルを剥がしたら直ぐに使用し、使用後は感染防止

に留意して安全な方法で処分すること。 

 2）本品を注射筒等に接続する時は、確実にしっかりと接続し、

漏れ等の異常が無いか必ず確認すること。［針先が変形し、切

れ味が悪くなる可能性がある。］ 

 3）針刺し損傷に注意すること。万一、針刺し損傷が起きた場合

には、施設のプロトコールに従い、直ちに適切な処置を取る

こと。 

  

 【保管方法及び有効期間等】 

 〈保管方法〉 

 水ぬれに注意し、高温・多湿及び直射日光をさけて保管すること。 

 〈使用期限〉 

 シールラベルに印字された使用期限を参照。 

  

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 製造販売業者： 

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 

TEL：0120-8555-90（カスタマーサービス） 

外国製造業者： 

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー 

（Becton, Dickinson and Company） 

国名：シンガポール 

  

 

 

 

 

 


