
取扱説明書を、必ず参照すること。

1/1

** 2018 年 11 月改訂（第 6 版）

* 2017 年 07 月改訂（第 5 版） 新記載要領に基づく改訂 承認番号：21400BZY00125000

機械器具（8） 保育器

高度管理医療機器 定置型保育器 36025000

再使用禁止                              カレオ の付属品

【形状・構造及び原理等】

１． 外観

温度プローブ黄色

温度プローブ白色

2．原理

本体の添付文書を参照すること。

【使用目的又は効果】
体重 5 kg まで、又は身長 55 cm までの未熟児又は新生児の体温管

理等を目的として、器内温度、皮膚温度、器内湿度、器内酸素濃度を

制御する閉鎖循環式保育器である。

保育器の覆いカバー部を二重構造にすることで、輻射による患児の体温

低下を抑えている。

患児収容部の高さと傾きは調節が可能で、患児固有の治療に適した環

境を提供する。

【使用方法等】
使用方法については本体の添付文書や取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】
重要な基本的注意

1． 温度プローブの位置を間違えると、低体温または過剰加温の患者

に危険が及ぶおそれがあります。 患者の体表に貼付する皮膚温

度センサーの位置を間違えないようにして下さい。

- 黄色の温度プローブは、腎臓の位置に取り付け、あおむけに

寝かせる場合は、肝臓の位置に取り付けます。

- 白色の温度プローブは、末梢部（足の裏）に取り付けます。

2． 温度プローブが剥がれ落ちると、剥がれ落ちたセンサーは器内温度

を測定するため、患者を過剰加熱するおそれがあります。ただし、器

内温度は 39℃を超えることはありません。温度プローブの脱落が生

じていないか定期的に確認すると共に、体温を継続的にモニタして

下さい。

【保管方法及び有効期間等】
有効期間

包装上のラベル中の使用期限を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者  ： ドレーゲルジャパン株式会社

住所        ： 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル

電話番号     ： 03-6447-7200

設計を行う

外国製造業者  ： Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger)
ドレーゲルベルク社

製造国       ： ドイツ連邦共和国

【禁忌・禁止】
使用方法
1. 再使用禁止
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