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類別 機械器具 36 医療用ピンセット 

一般的名称 眼科用ピンセット  JMDNコード 16209001 

デックス眼科用鑷子 チタンハンドル 
一般医療機器 

【禁忌・禁止】 

1. 本製品を使用する際は、先端部を顕微鏡等にて確認し、先端部

に損傷などを発見した場合は使用しないこと。 

2. 本製品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がな

いか確認すること。正常に作動しない場合、異常を発見した場

合には使用しないこと。 
 

※1【形状・構造及び原理等】 

 
 

 
 
 

（# CVO-HANDLE） 

 

※「デックス眼科用ディスポ鑷子（医療機器認証番号：

229AFBZI00017000）」の鑷子チップを接続して使用する。 

 
 

【使用目的又は効果】 

 眼科用 眼組織及び周辺組織の把持、操作等に用いる。 

 
 

※1【使用方法】 

眼組織に過度な損傷を与えないように、過剰なグリップ力を

加えず柔らかく保持し、最小限度の手術操作にて使用する。眼

内での操作には十分に注意をはらうこと。 

 

〔チップとハンドルの組み立て〕 

1. チップを保護キャップから取り外し、ハンドルの先端部に

差し込む。 

2. チップを時計回りに止まるまで回転させる。 

 

 
 

ハンドル部を指で挟むように持ち、ハンドル部を握ることで

先端部の開閉を制御し、対象物を把持・操作する。 

・本品を滅菌する場合は下記の条件等で行うこと。 

＜オートクレーブ滅菌＞ 

滅菌温度：134 ℃以下 

滅菌時間： 18 分以内 

 
 

【使用上の注意】 

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌（【保守・点検に係わる事項】参照）

をすること。 

2. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しな

いこと。また、折損、曲がり等の原因になりえるので使用時

に必要以上の力（応力）を加えないこと。 

3. 器具が十分に乾燥しているのを確認して使用すること。器具

が十分に乾燥していない滅菌直後の使用は避けて、滅菌処理

後の翌日に使用すること。 

4. 使用中及び使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬

品等が乾燥しないうちに、直ちに蒸留水等に浸漬すること。 

5. 使用中に他の器具を接触させないこと。 

6. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になりえるので

使用しないこと。使用中に付着したときには水洗いすること。 

7. ジアテルミー凝固は、器具の表面を損傷するので、併用しな

いこと。 

 
 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために

保管期間の長短にかかわらず、必ず乾燥を行うこと。 

2. 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐ

ために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理

を行うこと。 

 
 

※1【保守・点検に係わる事項】 

1. 使用中及び使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等を

除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。 

2. 使用後、チップを反時計回りに回し、ハンドルからチップを

取り外す。取り外したチップは感染防止を考慮し適切に廃棄

する。 

3. ハンドルの汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したもの

を選択し、適正な濃度で使用すること。 

4. 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェク

タ等）での洗浄は、器具同士が接触して損傷することがない

よう注意すること。 

5. ハンドルに洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。

すすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いる

ことを推奨する。 

6. ハンドル洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥を行うこ

と。 

7. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き

等に異常がないことを点検すること。顕微鏡等を用いてハン

ドル各部を拡大して確認すること。 

8. 点検後、専用滅菌トレイに収納し、オートクレーブ滅菌（但

し、135℃以下）を行うこと。尚、他の器具と接触しないよう

に配慮すること。 

9. 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、ハンドルを腐食させる

恐れがあるので、使用しないこと。 

10. 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、ハンドル表面を損

傷させるので使用しないこと。 

 
 

※1【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 ：有限会社 日本サージ 

住 所 

 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

：〒564-0051 

大阪府吹田市豊津町 15-11 江坂石周ビル 4F 

：06-6190-7865 

：06-6190-7867 

 

外国製造業者 ：Katalyst Surgical, LLC （アメリカ合衆国） 

 
 


