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機械器具（06）呼吸補助器 

 一般医療機器 人工呼吸器用マスク コード：70564000 

CPAP Silicone Nasal Mask フォルモサマスク AC-1 ネーザルタイプ 
再使用禁止 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【形状・構造及び原理等 

１．材 質  
(1)本製品の各構成部品には､シリコーン、ポリカーボネート、 

ナイロンを使用しています。 
２．サイズ Ｌ,Ｍ,Ｓ 

各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

適用対象(患者) 

・患者が嘔吐を感じたとき、もしくは嘔吐反応のない患者や嘔吐   

 などの際に誤嚥の危険性のある患者には使用しないこと。 

 「呼吸停止等の健康被害の発生のおそれがあるため」 

・嘔吐を引き起こす可能性がある薬が処方されている患者には使用 

 しないこと。「呼吸停止等の健康被害の発生のおそれがあるため」 

・自発呼吸のない患者には使用しないこと。 

「呼吸停止等の健康被害の発生のおそれがあるため」 

 

・火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは本品を 

使用しないこと。(火災発生のおそれがあるため) 

・本品の使用中には喫煙しないこと。 

「火災、爆発のおそれがあるため」 

。 

２．使用方法 
(1)マスクを装着し、ヘッドギアを適切までに調整する。 

(2)マスクのベストを後頭部に纏い、面ファスナーをかける。 

(3)人工呼吸器または CPAP 装置にマスクを接続する。 

【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意 

(1)本品を生命維持用換気装置には用いないこと。 

(2)本品はシングルユース製品である。 

(3)医師又は呼吸疾患治療専門家により推奨するガス供給装置(人工呼吸器 

またはCPAP)のみに本品を用いること。 

(4)使用するガス供給装置は取扱説明書、添付文書を熟読してから装置を 

 操作すること。 CPAPの圧力が低い時は、マスク呼気が残り再呼吸する 

 場合がある。呼気の再呼吸を継続すると窒息する可能性がある。 

「窒息による健康被害発生のおそれ」 

(5)本品を使用し、皮膚が赤くなったり、かぶれたり、不快となる等。 

 異常が発生した場合は、即座に使用を中止し、医師の指示に従うこと。 

(6)本品の通風孔は、絶対に塞がないこと。 

「通風孔閉塞で窒息し健康被害の発生のおそれ」  

(7)本品の呼気ポートを絶対に塞がないこと。窒息防止用の孔や呼吸弁を 

 覆ったり塞いだりしないこと。 

「排気が阻害され換気不充分による健康被害のおそれ」 

(8) 本品ヘッドギアストラップを締めすぎないこと。 

 「頭痛、不安感等が発生するおそれ」 

(9)本品を医師の指示に従わない患者や、嘔吐の恐れがある薬を服用している 

 患者に用いないこと。 

(10)本品を使用し、歯や歯茎やあごがひりひりしたり、歯の治療状況を悪化 

 させたりする症状に気付いた場合は、即座に使用を中止し、医師・歯科医 

 師に相談すること。 

(11)本品使用前の3時間の飲食は避けること。 

 睡眠中の嘔吐により、気道閉塞が発生する可能性がある。 

 「窒息による健康被害発生のおそれ」 

(12) 呼気ポート付きマスクは、CPAP装置またはバイレベル装置と使用すること。 

バルブ直下の呼気ポートより、呼気が排出される。圧力が低いと、呼気ポートから 

の呼気の排出が不十分になり、呼気を再吸入してしまう可能性がある。 

(13)有酸素の場合は、CPAP装置とともに消してください。 

*消えない場合は、酸素が残る可能性がある。 

(14)嘔吐時や吐き気を催している場合には、本品を使用しないこと。 

(15)本品の使用により皮膚の発赤やアレルギー反応、呼吸困難また頭痛が見られる 

場合には医師に相談すること。 

【保管方法及び有効期間等】 

１．保存上の注意 

   水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管してください。 

２．使用の期限 

製造日から起算して 3 年 包装開封後 6 ヵ月 

３．包装 
      1 個／袋 各 L, M, S サイズ 

【保守・点検に係る事項】 

   本製品を使用する前には、各部に汚れや破損がないことを確認して 

ください。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
１．製造販売業者 

株式会社ニッセイエコ 

神奈川県藤沢市用田 478-1 ニッセイ新館ビル 

TEL 0466-48-7572 FAX 0466-48-8177 

２．外国製造業者 
Acare Technology Co., Ltd.(台湾) 
 

部品番号 名称 材質 個数 

① 額パッド シリコーン １ 

② マスクフレーム ポリカーボネート 1 

③ マスク本体 シリコーン 1 

④ リテーニングニング ポリカーボネート 1 

⑤ シリコン栓 シリコーン １ 

⑥ L 型チューブ ポリカーボネート 1 

○7  太チューブ ポリカーボネート １ 

○8  マスクバックル ポリカーボネート 2 

⑨ ヘッドギア ナイロン １ 

品番(品號) サイズ 

RAP-301 S 

RAP-302 M 

RAP-303 L 

 

⑨ 

【使用目的又は効果】 

1.使用目的 

本品は、人工呼吸器または CPAP 装置の呼吸回路に接続し、患者

の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器または CPAP 装置からの空

気を供給する。 

【使用方法等】 
１．使用前の確認 
(1)マスクが清潔であることを確認する。 

(2)マスクのクッションが硬くなっている等の経年劣化のないこと 

を確認する。 

(3)マスクに損傷・破損等のないことを確認する 


