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	【形状・構造及び原理等】
	【使用目的又は効果】
	【使用方法等】
	1. 組み合わせて使用する医療機器
	本品はMicrostreamテクノロジーを備えたモニタと併用する。
	2. 使用方法
	(1) O2/CO2カニューレを患者に取り付ける(図1)。
	(2) CO2サンプリングチューブ及びO2チューブ(患者側)を患者の耳にかけ、O2/CO2カニューレが弛まないようスライダを調整する(図2)。
	(3)  バイトブロックを患者に取り付け、ストラップを調整し固定する(図3)。
	(4) O2チューブ(バイトブロック)をマイクロストリーム アドバンスのYコネクタと接続する(図4)。
	(5) 口腔プロングがバイトブロックのCO2チャネルに合うよう調整する(図5)。
	(6) O2チューブ(使用者側)を酸素供給源に接続し、CO2サンプリングラインコネクタをモニタに接続する(図6)。
	(7) 内視鏡使用終了後、バイトブロックを患者から取り外し、マイクロストリーム アドバンスのみで二酸化炭素収集及び酸素供給を継続することもある。
	【保管方法及び有効期間等】
	【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

