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	1.使用前の準備：
	1) 使用する歯科用インプラントのサイズに応じて適切なサイズのドリルを選択する。
	2)  使用するドリルの表面に欠けや傷等の異常が無いこと、及び滅菌済みであることを確認する。
	2.使用中の操作：

