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医療用品６ 視力表及び色盲検査表 

一般的名称  視力表 コード No16800000 

                                                    一般医療機器（クラスⅠ） 

販売名 森実式ドット・ベアーズ Dot Bears, MORIZANE

 

【禁忌、禁止】 

①表面に傷をつけたり、視標を加工することは絶対

にしない事。 

②汚れた手指で持たない事。 

③水道水、溶剤等で洗わない事。 

④視標面に落ちない汚れや破損した場合は用いない

事。 

 

【形状、構造及び原理】 

 

アクリル板（140×75ｍｍ） 

 

くまさんの顔が 8 個配置されている。 

本器はくまさんの眼をドット視標とし、その大きさは 30ｃｍの

距離での視角が視力に相当するように定められている。 

 

視標：0.05，0.1，0.2，0.4，0.6，0.8，1.0，0.0（無し） 

付属品：クリップ付紐 

 

【使用目的又は効果】 

  近距離視力検査（検査距離 30ｃｍ）。 

小児の集団検診用に使用。 

成人、特に老人の近距離視力のスクリーニングや老眼鏡の要否

の判定に使用。 

 

【使用方法】 

（１）明室で被験者と対座し、被験者の片眼を遮蔽する。左・

右一眼ずつ検査を行う。 

（２）ドット視標を眼前 30ｃｍで提示し、ドット（くまさんの

眼）の「ある」「ない」を被験者自身に指差しで示し又は

答えてもらう。 

（３）検査距離を一定に保つために、被験者の服と検者の視標

を持つ手に付属品の紐を渡すのが良い。 

（４）答えた最小のドット値を視標とする。 

 

【使用上の注意】 

（１）本品は視能訓練士等医療に精通した者がご使用下さい。 

  （２）近距離視力は、調整と関わりが大きいので照射条件と検

査距離を守って下さい。 

（３）表面に傷、汚れ等をつけないようご注意下さい。 

（４）落下等による破損にご注意下さい。 

 

【保管方法及び有効期間】 

  （１）直射日光に当たらない場所に常温、常湿で保管して下さ

い。 

  （２）使用期間は５年程度、視標面が傷、汚れ、焼け等、出た 

場合は、交換して下さい。 

 

【保守・点検に係る事項】 

（１）ご使用後、溶剤等で拭かないで下さい。 

(視標面はあまりいじらない事が望ましい) 

  （２）本器が傷、汚れ、焼け等、出た場合は交換して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

  株式会社 半田屋商店 
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