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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 
 

管理医療機器 非血管用ガイドワイヤ 35094022 

（食道用バルーンカテーテル 34915000、汎用ストップコックバルブ 35375001） 
 

Medi-Globe内視鏡用食道拡張用マルチステージバルーン D 
 

再使用禁止  

 

【禁忌・禁止】 

1. 再使用禁止 
2. 再滅菌禁止 



適用対象（患者） 
次の患者には使用しないこと。

1. 内視鏡的手技が禁忌の患者［手技を施行できない。］ 

2. 高度の血液凝固障害がある患者［出血の可能性がある。］ 
3. 食道穿孔が確認された、または疑われる患者［穿孔を広げ
るおそれがある。］ 

4. 拡張予定部位及びその近位に重度の炎症または瘢痕があ
る患者［症状を増悪させるおそれがある。］ 

【形状・構造及び原理等】 

形状・構造 
本品は、バルーンカテーテル、ストップコック、及びガイド
ワイヤから構成される。 
● カテーテル外径：2.3 mm 

● カテーテル有効長：1,800 mm、2,300 mm 
● バルーン長：80 mm、55 mm 
● 適合ガイドワイヤ径：0.035 inch (0.89 mm) 

 
 
 

 
 
 

 
 

バルーン 

表示径 

(mm) 

バルーン 

外径 

(mm) 

最大拡張圧 

(kPa/atm) 

適合 

鉗子口径 

(mm) 

6-7-8 

6 304/3 

2.8以上 

7 608/6 

8 1,013/10 

8-9-10 

8 304/3 

9 557/5.5 

10 912/9 

10-11-12 

10 304/3 

11 507/5 

12 811/8 

12-13.5-15 

12 304/3 

13.5 456/4.5 

15 811/8 

15-16.5-18 

15 304/3 

16.5 456/4.5 

18 709/7 

18-19-20 

18 304/3 

3.2以上 19 456/4.5 

20 608/6 

 

原理 
拡張用バルーンカテーテルの遠位端に付いたバルーンをイン
フレートすることにより、食道内に生じた狭窄部を拡張する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、診断的又は治療的処置に用いる食道用バルーンカテ

ーテルを目的部位に誘導するため、また、位置調整及び移動
の補助のために一時的に使用する非血管用ガイドワイヤであ
る。食道用バルーンカテーテルは食道へのアクセスを目的と

する膨張性バルーンが遠位端に付いた柔軟なチューブであ
る。また、本品は術時における利便性のために専用の食道用
バルーンカテーテルと非血管用ガイドワイヤを組み合わせた

ものである。 
 

【使用方法等】 

使用準備 
1. 適切な圧及び容量の圧ゲージ付きインフレーションデバイ

ス(構成品外別品目)を用意する。 

2. 拡張液として、低粘度の造影剤、生理食塩水、または両方
の混合液を十分な量用意する。 

3. 包装を開封し、バルーンカテーテルを慎重に取り出す。 

4. バルーンカテーテルにガイドワイヤが挿入されていること
を確認する。 

5. バルーンカテーテルの“Balloon”と表示されたチューブの
ルアーコネクターにインフレーションデバイスを取り付
け、適度に陰圧をかけた後、バルーンから保護チューブを

取り外す。 

6. 必要に応じて、内視鏡内でのバルーンカテーテル(バルーン)

の滑り性を良くするために、シリコーンスプレー(構成品外

別品目)をバルーンに塗布する。 
 

エアの除去 
1. インフレーションデバイスに十分な量の拡張液を充填す
る。 

2. “Balloon”と表示されたチューブのルアーコネクターにイ

ンフレーションデバイスを接続した後、バルーンカテーテ
ルの先端を下方に向ける。 

3. 吸引した後、30秒以上陰圧を維持する。その後、インフレ

ーションデバイスをゆっくりと大気圧に戻すと、拡張液が
バルーン内に充填される。 

4. エアがシステム内に残らないよう、吸引操作を繰り返す。 

5. インフレーションデバイスで陰圧をかけた後、陰圧を維持
する。これで、バルーンカテーテルを内視鏡に挿入する準
備が整う。 

 

使用方法 
1. バルーンカテーテルを内視鏡の鉗子口に慎重に挿入する。 

2. バルーンが内視鏡の視野内に視認できるまで進める。 

3. ガイドワイヤを目的部位まで前進させる。 
4. バルーンが目的部位に達するまで、ガイドワイヤに沿わせ

てバルーンカテーテルを進める。バルーンカテーテルの位
置は、バルーンに付いた X 線不透過のマーカーで確認する
ことができる。 

5. なお、先に内視鏡に挿入されている標準的なガイドワイヤ
(構成品外別品目)に沿わせてバルーンカテーテルを挿入す

 

マーカー ガイドワイヤ 

バルーン 
ルアーコネクター 

ストップコック 
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ることもできる。この場合は、本品構成品のガイドワイヤ

をバルーンカテーテルから抜去して、ガイドワイヤルーメ
ンをフラッシュした後、挿入操作を行うこと。 

6. インフレーションデバイスを使用してバルーンをインフレ

ートする。 
7. 定格のバルーン径までインフレートした後、必要に応じて
バルーンの圧を調整する。この時、最大拡張圧を超えては

ならない。 
8. 希望する食道拡張を認めるまで、バルーンの圧を維持する。
処置中に表示圧が変動することがある。 

9. 食道拡張後、バルーンを完全にデフレートさせる。バルー
ンをデフレートさせるには、バルーンの圧を下げた後、陰
圧をかけた状態でインフレーションデバイスをロックす

る。また、バルーンのデフレートは、バルーン近位端を内
視鏡の視野内に視認しながら行う。 

10. 内視鏡に湾曲部があると摩擦が生じて抜去が困難となるた

め、内視鏡をできるだけまっすぐにする。 
11. バルーンの圧を陰圧に維持したまま、バルーンカテーテル

を内視鏡からゆっくりと抜去する。 

 

使用方法等に関連する使用上の注意 
1. 本品は X線透視下および内視鏡下にて使用すること。 

2. ガイドワイヤを使用する場合は、挿入する前に滅菌水また
は生理食塩水に浸し十分に濡らすこと。また、手技中も常
に濡らした状態で使用すること。 

3. 内視鏡内での本品(バルーン)の滑りを良くするために使用
する潤滑剤は、シリコーンスプレー以外のものは使用しな
いこと。［シリコーンスプレー以外では、本品を損傷する

可能性がある。］ 

4. 本品を内視鏡に挿入する前に、【形状・構造及び原理等】
を参照して、適合する内視鏡の鉗子口径を確認すること。

［本品の仕様に適合しない内視鏡を使用すると、本品また
は内視鏡を損傷するおそれがある。］ 

5. バルーンカテーテルを挿入または抜去する時には、内視鏡

を出来るだけまっすぐにすること。［内視鏡の鉗子口との
抵抗により、バルーンカテーテルが破損するおそれがあ
る。］ 

6. 内視鏡の種類によっては、バルーンカテーテルの挿入時に、
挿入口及び先端 2～3cm の部分で強い抵抗を感じる場合が
ある。 

7. バルーン内のエアは十分に除去すること。［バルーン内に
多量のエアが残っていると、バルーンのインフレートが不
均一となるおそれがある。］ 

8. バルーン拡張液として、低粘度の造影剤、生理食塩水、ま
たは両方の混合液を使用し、空気またはガスを使用しない
こと。 

9. バルーンの破裂を防ぐため、ラベルに記載された最大拡張
圧を超えないようにすること。過拡張によりバルーンが破
裂または液漏れを起こした場合は、バルーンをデフレート

した後、バルーンカテーテルと内視鏡を一体にして慎重に
抜去すること。内視鏡を通して破裂したバルーンを引き戻
さないこと。 

10. 圧ゲージ付インフレーションデバイスを使って圧力をモニ
ターすること。拡張中は圧力値が上下することがある。目
的の圧力を維持できるよう、必要に応じてバルーンの拡張

圧力を調節すること。 
11. バルーンのサイズや拡張液の種類により、バルーンのデフ

レートには約 20～30秒かかることを考慮すること。 

12. 内視鏡を通してバルーンカテーテルを抜去する際には、必
ずバルーンを完全にデフレートさせること。 

13. 本品のバルーンがデフレートしない場合や抜去時に抵抗を

感じた場合は、無理に内視鏡から引き抜こうとせず、バル
ーンカテーテルと内視鏡を一体にして抜去すること。［患
者への傷害または内視鏡の破損につながるおそれがある。］ 

 

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 
1. 本品を内視鏡の鉗子口に無理に押し込まないこと。［内視
鏡または本品の損傷につながるおそれがある。］ 

 

不具合・有害事象 
本品の使用に伴い、以下の不具合・有害事象が発生する場合
がある。 
1. 重大な不具合 

● バルーンカテーテルの破損・断裂 
● バルーンの破損・破裂 

 

2. 重大な有害事象 
● 穿孔 
● 敗血症 

● 感染症 
● 消化管損傷 
● 誤嚥 

● 発熱 
● 血圧低下 
● 呼吸機能の低下、呼吸停止 

● 不整脈 
● 心停止 

 

3. その他の有害事象 

● 出血 
● 血腫 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 
● 水濡れや湿気に注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装置等
の光及び有機溶媒を避けて室温で保管すること。 

 

有効期間 
● 被包に記載。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社メディコスヒラタ 
連絡先 TEL：06-6443-2288 

 

外国製造業者：Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. (中華人民共和国) 


