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	*【形状・構造及び原理等】
	*＜形状＞
	図１　各部　　　　　　　　　　　　　　図2　種類
	本品は硝子体手術時に眼底を観察し易くするために使用する再滅菌可
	能なフロントレンズであり、眼底観察システム Resight（詳細は<併
	用医療機器>に記載）に取り付けて使用する。
	＜材質＞
	レンズ　ガラス
	レンズ枠　レジン
	*＊＜寸法および重量等＞
	硝子体手術時に眼底の観察に用いる。
	【使用方法等】
	**＜滅菌方法＞
	1. 本品を滅菌トレイに収納する。
	2. このとき目視で判断できる破損や異常がないか確認すること。
	3. オートクレ-ブ滅菌（134℃にて 5-10 分間）を行う。
	4. 十分に冷却してから使用する。
	＜使用方法＞
	【使用上の注意】
	使用時には下記のことについて注意すること
	【保管方法及び有効期間等】
	【取扱い上の注意】
	【保守・点検に係る事項】
	**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
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