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機械器具（06）呼吸補助器 

   一般医療機器   人工呼吸器用マスク   70564000 

 マウスピース 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.形状、各部の名称 

アングルドマウスピース22㎜   アングルドマウスピース15㎜ 

 

ストロー型マウスピース 

 

 

2.作動原理 

本品は、人工呼吸器からのガスを供給するために呼吸回路に接続して

使用される。装置から送られるガスは呼吸回路を通り、マウスピース

から患者の口腔に送られる。呼気を回路内へ送ることを意図しないた

め、呼気具を必要とせずに非侵襲的換気を供給する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、呼吸回路に接続し、マウスピースによる換気のモードを有す

る人工呼吸器からのガスを供給することを目的としている。 

 

【使用方法等】 

(1) 人工呼吸器等の治療装置（アラームおよび安全装置を含む）は、使用

前に検証済みであることを確認する。 

(2) 治療装置の圧力を確認する。 

(3) 呼吸回路を組立て、マウスピースを接続する。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

・本品は一人の患者のみに使用する。［滅菌できない］ 

（酸素添加の場合） 

・喫煙中や火気のある所で使用しない。［酸素は助燃性がある］ 

 

【保管方法及び有効期間等】 

使用期間 

・マウスピースは累積使用時間が30日を越えて使用しない。 

 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

洗浄方法 

1. マウスピースは初めて使用する前、および1日に1回手洗いする。 

2. 食器用液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯でマウスピースを手洗いする。 

※漂白剤、アルコール、漂白剤やアルコールを含む洗剤、コンディシ

ョナーやモイスチャライザーを含む洗剤は使用しない。 

3. 飲料用水で十分にすすぎ、直射日光を避けて自然乾燥させる。使用前

にマウスピースが乾いていることを確認する。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン 

＜緊急連絡先＞ 

1. 平日9:00～17:30 

地域営業所・出張所・駐在 

※地域営業所・出張所・駐在の連絡先は検索サイトより 

「フィリップス スリープ＆レスピラトリーケア 営業所」でご検索

下さい。 

2. 平日17:30以降～翌9:00、土・日曜日と祝祭日 

電話番号：0120-633881 

 

製造業者：Respironics, Inc., 

レスピロニクスインク 

アメリカ合衆国 

 


