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	4. もう1つのコイル部と患者サポート上に設置したコイル部で被検者の撮像する部位を囲うように装着する。
	5. コイルをMR装置のコイルコネクタへ接続する。
	6. MR装置本体側の操作により、撮像を行う。
	7. コイルをコイルコネクタから外す。
	8. 被検者からコイルを取り外す。
	製造業者：フィリップス　グローバル　ビジネス　サービス
	エルエルピー
	（Philips Global Business Services LLP ）

