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	4. コイルをMR装置のコイルコネクタへ接続する。
	5. MR装置本体側の操作により、撮像を行う。
	6. コイルをコイルコネクタから外す。
	7. 被検者からコイルを取り外す。
	8. 被検者を患者サポートから降ろし、患者サポートからコイルを取り除く。

