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＊２０２３年１０月２日（第２版）                                                       医療機器製造販売届出番号 

２０２３年７月３日                                                             １３Ｂ１Ｘ００２２６００００３９ 

類別 ： 器１２  理学診療用器具 

一般的名称 ： 再使用可能な止血帯 

JMDN コード ： １７２３００００ 

クラス分類 ： クラスⅠ 一般医療機器 

再使用禁止   SAM ジャンクショナルターニケット 

 

【禁忌、禁止】 

１ 本器は改造又は分解しないでください。 

２ 本器に異常が生じた際は、使用を中止してください。 

３ ４時間を超える連続使用は、行わないでください。 

４ 医師の適切な管理のもと取り外しを行ってください。 

５ 本器は単回使用品です。 

 

【形状、構造等】 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① オートストップバックル 

② ウェビングベルト 

③ コントロールポンプ 

④ TCD（ターゲットコンプレッションデバイス） 

⑤ TCDエクステンダー 

⑥ 補助ストラップ 

⑦ 収納ケース 

  

  １ 仕様 

 名称 全長 ｍｍ 全幅 ｍｍ 

①  

②  

オートストップバックル 

ウェビング ﾍﾞﾙﾄ・ﾊﾝﾄﾞﾙ 

１４２０ １００ 

③  コントロールポンプ １３０ ５０ 

④  ＴＣＤ 収納時 １１０ ２０ 

⑤  ＴＣＤエクステンダー １００ ５０ 

⑥  補助ストラップ ９２ ５０ 

   本体重量  ： ４８８ｇ 

   収納袋含総重量 ： ６８０ｇ 

２． 原材料 

   ①  オートストップバックル ポリアセタール 

   ②  ウェビングﾍﾞﾙﾄ・ﾊﾝﾄﾞﾙ コーデュラナイロン 

   ③  コントロールバルブ 非フタル酸ポリ塩化ビニル 

④ TCD  ポリウレタン・ポリカーボネート 

⑤ TCDエクステンダー ポリカーボネート 

⑥ 補助ストラップ  ナイロン 

⑦ 収納ケース  ナイロン 

 

３． 原理 

   止血したいに損傷部位に対し適切な位置に本器をセットしウェビ 

ングベルトの両端を引くとオートストップバックルに適切な負荷で 

ある１５０Nが掛かった位置でカチッと音がなりますのでその位置 

でベルクロにて固定します。TCDは圧迫止血位置にセットする事 

が可能です。TDC をセットした位置にてコントロールポンプ 

を使用し空気を入れ、膨張させるとウェビングベルトとの間で膨ら 

み加圧される事で血流を圧迫します。 

TCDエクステンダーは、TCDの上部にフィットし、加圧箇所をより 

限定的にさせる事で上半身の損傷に対する圧迫止血をサポート 

します。 

 

【使用目的、効能又は効果】 

  １ 使用目的     上下肢等からの出血に対し血管を圧迫し、止 

血する。 

               骨盤損傷の疑いのある患者に対し骨盤の固 

定を行う。 

 

【使用方法】 下肢の場合 

１ ベルトを患者の下にスライドさせ、ターゲット圧迫止血の位置を 

決めます。圧迫する損傷部と TCD との間には滅菌ガーゼを使用 

するか、損傷部上を直接ターゲットにする場合は止血包帯等を併 

用します。  

２ TCD を所定の位置に保持し、バックルにて固定します。 

３ ベルトの両端を引くと１５０Nの荷重が掛かる位置でカチッと音が 

なりますので、その位置にてベルクロにて固定します。 

４ ハンドポンプを使用して、出血が止まるまで TCD を膨張させま 

す。 

出血を制御するために搬送中に患者を看視し、止血をコントロー 

ルします。 

患者の容態変化など必要に応じてデバイスを変更します。 

⑦ ⑥ 

④、⑤ ② 

③ 

①  
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５ 取り外す時は、医師の管理・指示のもとベルトを外します。 

 

【使用方法】 上肢の場合 

１ 本器を患者の腋の下のできるだけ高い位置に当て配置し 

ます。 

負傷側の D リングを首の側面に合わせます。 接続バック 

ルを締め、茶色のハンドルを引いてストラップを所定の位 

置に固定し、カチッと音がするまで引き離し、音がした位 

置にてベルクロにて固定します。 

２ 使用前に補助ストラップ上の茶色のベルクロに TCD を取 

り付けます。 

３ 大きなナスカンを使用して補助ストラップを 本器 前面 

の D リングに接続します。 

４ 小さなナスカンを使用して補助ストラップを 本器の背面 

にあるコードに、患者の正中のできるだけ近くで接続し 

ます。 

５ 補助ストラップ上の茶色のハンドルを使用してストラッ 

プをできるだけ締めます。  

ポンプを使用して、TCDを膨張させ圧迫止血を行います。。 

出血を制御するために搬送中に患者を看視し、必要に応じ 

て装置を調整します。 

６ 取り外すには、医師の指示のもとベルトのバックルを外し 

ます。 

 

【使用上の注意】 

１ 使用方法を習得した人以外は使用できません。 

２ 本体に破れ等破損のある物は使用しないでください。 

３ 使用中は、患者の状態を絶えず確認すると同時に、本体に異常 

がない事を確認します。 

４ 本体の改造、分解は禁止です。 

５ 患者または本体に異常が生じた場合には、患者の安全を確保し 

ながら本体を外し、他の止血方法を選択する等の措置を講じてく 

ださい。 

６ 本器は、単回使用品です。 

７ 本器を外す時は、必ず医師の管理・指示のもと行ってください。 

 

【貯蔵、保管方法及び使用期限】 

  １ 貯蔵、保管方法 

    常温・常湿にて保管する。 

ガスの発生する場所等に保管しない。 

２ 使用期限 

設定なし。 

  単回使用品です。 

 

【保守・点検に係る事項】 

１ 本品は、単回使用品です。 

 

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】 

 

 １ 製造販売業者       ファーノ・ジャパン・インク 

                東京都千代田区岩本町１－９－５ 

                       ＦＫビル ４階 

                   Tel:０３－５８２０－４６４９ 

 

  ２ 製造業者  SAM MEDICAL PRODUCTS 

                           米国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱説明書を必ずご参照下さい。 

 


