
歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療療機器　歯科用咬合提ワックス　JMDN38602000

本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意するこ
と。

【警告】

・指定された用途以外には使用しないこと。
・人体及び口腔内で軟化処理などの形成はしないこと。
・再使用の禁止

【禁忌・禁止】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

  　有限会社　プロップ
　　電話　052-618-5777

1/1

【保管方法】

　・本製品は高温、多湿の場所を避けて保管すること。
　・開封後は密封し保管すること。
　・本製品は直射日光が当たらない場所で保管すること。
　・本製品は火気厳禁の場所に保管し、保管庫に大量に保管しないこと
　・本製品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する
　　こと。

咬合提ワックス・馬蹄型 

【形状、構造及び原理等】

形　状： 板状
サイズ：　厚さ：1.4㎜ 大きさ：50×60㎜
　　　　
主成分： パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
         色素等

【使用目的又は効果】
顎の上下関係を記録するために用いる歯科材料。
咬合提を作製する材料。

【使用方法等】

【使用上の注意】

　1）使用注意
　・本製品は【使用目的又は効果】の項目以外の目的には使用しないこと
　・本製品は可燃性なので火気の近くで使用しないこと。
　・本製品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
　

　[使用方法]
　①パラフィンワックス又はベースプレート用レジンを用いてベースプレ
　　ートを作製する。
　②本製品を必要な大きさにカットする。
　③トーチ等を用いて適度に本製品を軟化させベースプレートに圧接する。
　（高さに不足がある場合は軟化したパラフィンワックスを本製品とベ
　　ースプレートの間に足してください。
　④形を整え歯科技工の通報により作業を行ってください。
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