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【警告】 

・ ロボットアームシステム使用中は常時監視を持続すること。 

・ 使用前に、ロボットアームシステムが正しく固定されている

ことを確認すること。 

・ ロボットアームシステムによる自動位置調整後、位置精度を

検証すること。 

・ Cirq ロボットアームは、定められた期間毎にメンテナンスを

行うこと。[ジョイントのブレーキ性能が低下するおそれが

ある。] 

【禁忌・禁止】 
・再使用禁止 

・ロボットアームシステムを、心臓ペースメーカー又は植込み

型除細動器を装着した者（患者を含む）の近くで使用しない

こと。[アーム部のブレーキに磁場を用いるため、心臓ペース

メーカー等の動作に干渉するおそれがある。] 

・色覚異常がある使用者は、本品を使用しないこと。[ロボット

アームシステムのブレーキの作動状態などを色で示すことか

ら、本品を適切に使用できないおそれがある。] 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 概要 

本品は、位置計測システムを用いた手術用ナビゲーションシス

テム等の構成品である。 

本品は単回使用である。 

 

2. 製品外観 

・ドリルビット CRANIAL 2.1/2.5 

・ドリルビット CRANIAL 2.4/2.5 

・ドリルビット CRANIAL 3.4/3.8 

・ドリルビット CRANIAL 2.1/4.0 

・ドリルビット CRANIAL 2.4/4.0 

・ドリルビット CRANIAL 4.5/4.5 

 
 
 

 

3. 原理 

穿頭に用いる手術器具。単回使用（未滅菌） 

 

本品は Cirqロボットアームシステムと併用して使用する。 

その他、ブレインラボが使用を認めた機械器具と使用すること。 

 

【使用目的又は効果】 
本品は、位置計測システムにより計測、追跡した手術器具の位置

情報を、主に CT や MR 等の画像診断装置からの画像情報又は本

品を用いて計測した空間座標情報に重ね合わせて画像表示する

ことで、外科手術を支援する装置の構成品である。 

 

【使用方法等】 
本品の詳細な使用方法については、併用するナビゲーションシ

ステム、器具機械の取扱説明書を参照すること。 

 

本品を使用可能なナビゲーションシステム、手術機械 

・Curve ナビゲーションシステム 

・Curve2 ナビゲーションシステム 

 

【使用上の注意】 
1) 滅菌処理をしてから使用すること。 

2) ブレインラボが推奨する滅菌方法で行うこと。 

3) 破損、変形した場合は使用しないこと。 

4) 取り扱いに注意し、落下したものは再び使用しないこと。 

5) 清潔な乾燥したもののみを使用すること。汚れ、濡れ、又は

血液で汚染された場合、操作できなくなることがある。 

  

【保管方法及び有効期間等】 
1.  常温・常圧下にて保管すること。 

 
 

【保守・点検に係る事項】 
保守・点検を行うときは次の事項に注意すること。 

• 機器および構成品は必ず定期点検を行うこと。 

• しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用
前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認する

こと。 
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