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機械器具12 理学診療用器具 

高度管理医療機器  脳神経外科手術用ナビゲーションユニット JMDN 38723023 

再使用禁止  特定保守管理医療機器 Curve2 ナビゲーションシステム（タッチペン） 
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【形状・構造及び原理等】 

1. 概要 

本品は、位置計測システムを用いた手術用ナビゲーションシス

テム等の構成品である。 

ナビゲーションシステム等のスクリーン操作に使用する手術器

械である。なお、本品は単回使用である。 

 

2. 製品外観 

 
 
 
 
 
 
 

寸法：長さ 144×直径 6 質量：6g 

 

3. 原理 

本品は、スクリーン操作に使用する。 

 

【使用目的又は効果】 
本品は、位置計測システムにより計測、追跡した手術器具の位置

情報を、主に CT や MR 等の画像診断装置からの画像情報又は本

品を用いて計測した空間座標情報に重ね合わせて画像表示する

ことで、外科手術を支援する装置の構成品である。 

 

【使用方法等】 
本品の詳細な使用方法については、併用するナビゲーションシ

ステム、器具機械の取扱説明書を参照すること。 

スクリーンにタッチして操作する。 

 

本品を使用可能なナビゲーションシステム、手術機械 

・Curve ナビゲーションシステム 

・Kick ナビゲーションシステム 

・Buzz ナビゲーションシステム 

・Curve2 ナビゲーションシステム 

・Buzzシステム 

上記ナビゲーションシステムで使用できる手術機械 

その他、ブレインラボが使用を認めた機械器具 

 

【使用上の注意】 
1) 本品が、破損、変形した場合は使用しないこと。 

2) 取り扱いに注意し、落下したものは再び使用しないこと。 

3) 清潔な乾燥したもののみを使用すること。先端が、汚れ、濡

れ、又は血液で汚染された場合、操作できなくなることがある。 

  

【保管方法及び有効期間等】 
1.  常温・常圧下にて保管すること。 

2.  外箱に記載した表示を参照［自己認証による］。 

 

【保守・点検に係る事項】 
保守・点検を行うときは次の事項に注意すること。 

• 機器および構成品は必ず定期点検を行うこと。 

• しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用
前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認する
こと。 

 
 
 
 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
[製造販売業者] ブレインラボ株式会社 

 電話番号：03-3769-6900 

[製造業者] ブレインラボ エスイー 

 Ｂｒａｉｎｌａｂ ＳＥ 

 製造国名：ドイツ連邦共和国 

 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

・再滅菌禁止 

・破損、変形した本品を使用しないこと。 


