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機械器具 03 医療用消毒器 管理医療機器 軟性内視鏡用洗浄消毒器 JMDN コード：35628000 

特定保守管理医療機器 

「内視鏡洗浄消毒機 ESR-210」の付属品 
超音波診断用プローブ用洗浄チューブ ESR-000-SP 

 

  
【形状・構造及び原理等】 

本製品は、弊社製内視鏡洗浄消毒機に使用すること。 

【使用方法等】 

＜組み合わせて使用する医療機器＞ 

販売名 認証番号 

内視鏡洗浄消毒機 ESR-210 305AABZX00064000 

内視鏡洗浄消毒機 ESR-200 225AABZX00223000 

内視鏡洗浄消毒機 ESR-110 303AABZX00043000 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1.準備と点検 

(1) 本製品を使用する前には、本製品の取扱説明書に従って点

検と準備を行うこと。また、本製品と組み合わせて使用す

る関連機器などについても、それらの「取扱説明書」や

「添付文書」にしたがって、点検と準備を行うこと。 

(2) 本製品は、異常が認められた状態で使用しないこと。洗浄

消毒が不十分になるおそれや、内視鏡洗浄消毒機周辺の機

器や設備に損害を与えるおそれや、内視鏡が故障を起こす

おそれがある。 

(3) 本製品を使用する前には、洗浄チューブコネクター内部の

ピンを本製品の取扱説明書にしたがって点検し、異常が

あった場合は直ちに使用を中止すること。洗浄チューブの

コネクタ内部のピンが破損したまま使用すると、内視鏡管

路に送液、送気されず、内視鏡の洗浄消毒が不十分になる

おそれがある。 

2.感染に関わる注意 

(1) 本製品は組み合わせて使用する医療機器以外には使用し

ないこと。内視鏡管路に送液、送気されず、内視鏡の洗浄

消毒が不十分になるおそれがある。 

【使用上の注意】 

＜相互作用＞ 

1.併用注意 

適用内視鏡についての詳細は、弊社または弊社指定の業者に

確認すること。それ以外の内視鏡は、洗浄消毒効果を保証で

きない。 

【保管方法及び有効期間等】 

＜使用期間＞ 

洗浄チューブは消耗品である。使用期間は適切な点検を行った

場合、使用開始から 1年とする。 

「自己認証（弊社データ）による」 

使用前点検の結果、必要がある場合は新品と交換すること。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

富士フイルム株式会社 

TEL：0120-771669  

販売業者 

富士フイルムメディカル株式会社 

TEL：0570-02-7007（ナビダイヤル） 

サイバーセキュリティに関する情報請求先 

<<製造販売業者と同じ>> 
https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/security-information 

 


